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SeptoDiscs X
Finishing and polishing discs

SeptoDiscs system for finishing and polishing of composite restorations is
composed of abrasive discs and pop-on mandrel, which provides agmty at
side inversions, as well as in disc Available'in 3/8” and 1/2"
sizes and four grits, codified by colors. ) ‘

Burgundy - Coarse | Pink - Medium I Light pink - Fine | White - X-Fine.

Use: Install the mandrel at the contra-angle. Fit the disc onto the mandrel.
For better results, use the four grits, succ_esswelzl from the coarsest to the
finest one. Product must be applied dry, with low to medium speed and with
intermittent touches. It is recommended to use 10.000 rpm for the coarsest
discs and 30.000 rpm for the finest. - }
Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. The discs
are for single use only. Its reuse may cause cross contamination. Prolonged
contact of the rotary instrument with the dental tissue may cause heafing
comgrom\smg pu\ﬁ vitality. The user will be entirely responsible for the
combined use of the mandrel or the disc with similar products. To avoid an
accidental SWa]lOWIﬂ? of this product, it is necessary the application of a total
isolation technique of the operatory field. If there is proven allergy to any of
its components, the product must not be used
Sterilization: The mandre| may be steriized by autoclave at 126°C,
147kPa,16min. Before sterilization, proceed with the cleaning using water
and enzymatic detergent.
Composition: Discs: Aluminum oxide, polyethylene terephthalate, synthetic
rubber resin, metal eyelets, water-based pigments. Mandrel: Metal.
Storage: To be stored in dry and fresh place, sheltered from sunlight.

Wi

Mandrel is | 1in ith from IS0 1797.
Presentation:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 assorted discs + mandrel
0102000147 - SeptoDiscs refill 172" - 50 assorted sandpaper discs
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2* - 50 discs of coarse sandpaper
0102000149 - SeptoDiscs refill 172 - 50 discs of medium sandpaper
0102000150 - SeptoDiscs refill 172 - 50 discs of fine sandpaper
0102000151 - SeptoDiscs refill 172" - 50 discs of x-fine sandpaper
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 assorted sandpaper discs
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 discs of coarse sandpaper
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 discs of medium sandpaper
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 discs of fine sandpaper
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 discs of x-fine sandpaper
SeptoDiscs

Disques pour finissage et polissage

SeptoDisc est un systeme pour finition et polissage de restaurations en
résine, composé de disques de I\ma?s et d'un mandrin & pression qui assure
une agilité dans I'inversion et dans Ta substitution des disques. Les disques
sont presentés dans des diametres de 3/8” e 1/2" et dans quatre
ranulations codifiées par des couleurs. : X
ordeaux - Gros | Rose moyen - Moyen | Rose clair - Fin | Blanc - X-Fin.

Usage: Installer le mandrin en contre-angle. Emboiter le disque sur le
mandrin. Pour une obtention de meilleurs résultats, utiliser les disques dans
les 4 granulations, successivement de la plus grosse a la plus fine. Le
produit doit éfre appliqué a sec, avec une basse & moyenne rofation et avec
des touchers intermittents. il est recommandé d’utiliser 10 000 RPM pour
les limes grosses et médianes et 30 000 RPM pour les fines et X fines.

Avertissements, precautions et restrictions: Usage professionnel. Les
disques doivent etre disposés apres chaque patient. Toute réutilisation peut
provoquer la contamination croisée. Le contact prolongé de I'instrument
rotatif avec le tissu dentaire peut provoquer un échauffement et de

das Zahnfleisch_beschédigen. Der Anwender ist verantwortiich fiir die
Anwendung von Dorn und Scheibe gemeinsam mit ahnlichen Produkten. Um
versehentliches Verschiucken des Produktes zu verhindern, ist die absolute
Isolation der Operationsumgebung notwendig. Bei nachgewiesener Allergie
auf eines der Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet werden.
Sterilisation: Der Dorn kann per Autoklav- Verfahren bei 126°C, 147kPa,
16min__sterilisiertwerden. Vor der Sterilisation mit Wasser und
. Reinigungsmittel séubern.

cheiben: PoIF}{elhy\enr
Kunstharzkautschuk, metallische Ose, wasserlosliche Pigmente. Dorn: Metall.
Lagerung: An einem kihlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung
agern.

\%Spmde_\ wird nach den Vorgaben der IS0 1797 gefertigt.
Prasentation:

102000146 - SeptoDiscs - 120 sortierte Scheiben + Dorn
0102000147 - SeptoDiscs Nachfilllpackung 1/2" - 50 sortierte
Schleifpapierscheiben . ‘ .
0102000148 - SeptoDiscs Nachfilllpackung 1/2* - 50 Scheiben mit
robem Schleifpapier . ‘ .
102000149 - SeptoDiscs Nachfiillpackung 1/2“ - 50 Scheiben mit

mittlerem Schle\gaapler
g1r(')|2(¥001_50 - SeptoDiscs Nachfilllpackung 1/2* - 50 Scheiben mit feinem
chieifpapier
0102060% 51 - SeptoDiscs Nachfiillpackung 1/2* - 50 Scheiben mit
extra-feinem Sch\eﬁpaDp\er .
0102000153 - SeptoDiscs Nachfilllpackung 3/8" - 50 sortierte
Schleifpapierscheiben . .
0102000154 - SeptoDiscs Nachfilllpackung 3/8" - 50 Scheiben mit
robem Schleifpapier . ‘ }
102000155 - SeptoDiscs Nachfiillpackung 3/8" - 50 Scheiben mit

mittlerem Schle\éaapler . ;

(SJ1 ﬁ2?001_56 - SeptoDiscs Nachfilllpackung 3/8“ - 50 Scheiben mit feinem
chieifpapier

01020?)0% 57 - SeptoDiscs Nachfiillpackung 3/8" - 50 Scheiben mit

extra-feinem Schieifpapier

®

SeptoDiscs X
Discos para acabamiento y pulimento

SeptoDiscs, sistema para acabado y pulido de restauraciones en resina,
compuesto por discos de lija y un” mandril de presion que proporciona
agilidad en la inversion del lado abrasivo asi como en la substitucion de los
discos. Se presentam en diametros de 3/8" y 1/2” en cuatro granulaciones
codificadas por colores.

Bordd — Gruesa | Rosa — Media | Rosa claro — Fina | Blanco — X-Fina.

Uso: Instalar el mandril en el contra-dngulo. Ajustar el disco al mandril. Para
la obtencion de mejores resultados, se recomienda utilizar los discos de las
cuatros granulaciones, desde la mas gruesa hasta la mas fina,
sucesivamente. EI producto debe ser aplicado a seco, con rotacion baja a
media y con toques intermitentes. Se recomenda el uso de 10.000 rpm para
las lijas gruesa y media y 30.000 rpm para la fina y x-fina. X
Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Los discos
son de uso unico. Su reutilizacion puede causar contaminacion cruzada. El
contacto prolongado del instrumento rotativo con el tejido dentario puede
causar calentamiento cqmijromstlendu la vitalidad pulpar. La utilizacion del
mandril con Iproductos similares es de fotal responsabilidad del usuario. Para
evitar la deglucion o aspiracion accidental de este producto, se recomienda el
aislamiento absoluto del campo operatorio. En caso de alergia comprobada
del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no
debera ser utilizado. i

Esterilizacion: EI mandril es esterilizable en autoclave (126°C, 147kPa,
16min.). Antes'de,t\'a esterilizacion, realizar Ia limpieza con ayuda de agua y

enzimati

compromettre la vitalité pulpaire. L'usager est

co.
Discos: Oxido de aluminio, polietileno tereftalato, resina goma

( e
I'usage du mandrin ou des disques avec des produits similaires. Nous
recommandons que I'utilisation, du produit soit toujours _accomga%ne_e de
I'isolation absolue du champ opératoire, dans la mesure ol des objets libres
peuvent étre deglutis ou aspirés accidentellement. Lorsqu'il existe, une
allergie prouvée a un des composants, le produit ne doit pas étre ufilisé.
Stérilisation: Le mandrin est autoclavable a 126°C, kPa, 16min. Avant
la_stérilisation le faire au nettoyage avec de I'tau et un détergent
enzymatique. Composition: Disques: Oxyde d’aluminium, polyethylene
t resine de oeillets de metal e colorant
a base d’eau. Mandrin: Metal

Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et a |'abri de la lumigre solaire.

Le mandrin est fabriqué en accord avec les spécifications IS0 1797.
Présentation:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 disques assortis + mandrin
0102000147 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 disques assortis
0102000148 - SeptoDiscs refil 1/2 - 50 disques Epaisse
0102000149 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 disques Moyenne
0102000150 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 disques Fin
0102000151 - SeptoDiscs refil 172" - 50 disques Extra-fin
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques gssortis
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disques Epaisse
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 disques Moyenne
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 disques Fine
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 disques Extra-fine

Seﬁtpbiscs ‘ ‘
Scheiben zur Endbearbeitung und zum Polieren

Das SeptoDisc-System zur Vearbeitung und zum Polieren von Kunstharzres-
taurationen besteht aus Sandpapierscheiben und einer Druckspindel, der die
Wendigkeit und den Austausch der Scheiben gewahrleistet. Die Scheiben
svp]d_‘hn E/S“ und 1/2" Durchmessern und in vier farbcodierten Kornungen
erhaltiic
Kastanienbraun - Dick | Rosa - Medium ILeicht Rosa - Diinn | WeiB - X-Diinn.
Anwendung: Montieren Sie die Spindel im Winkelstiick, Legen Sie die
Scheibe in die Spindel ein. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die
Scheiben in den 4 Kérnungen nacheinander vom dicksten zum dtnnsten
verwenden. Das Produkt sollte trocken mit niedriger bis mittlerer Rotation
und mit intermittierenden Berthrungen aufgetragen werden. Es wird
empfohlen, 10.000 U/ min fiir dickes und mittleres Schleifen und 30.000 U
/ min fir dinnes und x-diinnes zu verwenden.
nweise, unt ingen: Nur fiir den
professionellen Gebrauch. Zur einmaligen Anwendung. Die Wiederverwend-
ung kann zu Kreuzkontamination filhren. ‘Verlangerter Kontakt des
I mit dem kann zu Erhitzung flhren und

Sulfite 63g/m?
265 x 180 mm

Impressao 1 x 1
l C=0M=0Y=0K=100

sintética, ojales de metal y colorante base agua. Mandril: Metal.
Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo de la luz solar.
%Omflygyl esta fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma

eptoDiscs - 120 discos surtidos + mandril

o) cs refil 1/2" - 50 discos de lija surtidos

e cs refil 1/2"" - 50 discos de lija gruesa

o) cs refil 1/2"" - 50 discos de lija media
0102000150 - SeptoDiscs refil 1/2"" - 50 discos de lija fina
0102000151 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lija x-fina
0102000153 - SeptoDiscs refil 3/8"" - 50 discos de lija surtidos
0102000154 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lija gruesa
0102000155 - Sey cs refil 3/8" - 50 discos de lija media
0102000156 - Sey cs refil 3/8" - 50 discos de lija fina
0102000157 - Sej cs refil 3/8" - 50 discos de lija x-fina
Septol

Discs
Dischi per finitura e lucidatura

II'sistema SeptoDiscs per la rifinitura e la lucidatura di restauri in composito &

composto da dischi abrasivi e mandrino po%on, che offre agilita nelle

inversioni laterali e nelle sostituzioni dei dischi. Disponibile in misure da 3/8"
'2" e quattro grane, codificate in base ai colori. ;

Burgundy - Coarse | Pink - Medium | Light pink - Fine | White - X-Fine

Uso: Installare il mandrino nel contrangolo;incastrare il disco nel
mandrino.Per ottenere i migliori risultati, utilizzare i dischi nelle 4 granulazwonn
successivamente dalla piti spessa alla piu sottile.ll prodotto deve essere
applicato a secco, con rotazione da bassa a media e con tocchi intermittenti.
Si consiglia di utilizzare 10.000 rpm per le carte vetrate grossolane e media,
@ 30.000 rpm per quelle fine e x-fine.

1€, precauzioni e re 50 professionale. | dischi sono solo
per uso singolo. |l riutilizzo pud causare contaminazione incrociata. Il contatto
prolungato dello strumento rotante con il tessuto dentale puo causare il
compl f la vitalita della polpa. L'uso del mandrino con
Frodom simili ¢ di’esclusiva dell'utente. Si che
'uso del prodotto sia sempre accompagnato da isolamento assoluto del
campo operatorio, dnowcha gli oggetti sciolfi possono essere ingeriti 0 aspirati
accidentalmente. Quando si verifica una allergia comprovata a uno dei suoi
componenti, il prodotto non deve essere utilizzato.
Sterilizzazione: Il mandrino puo essere sterilizzato in autoclave (126°C,
kPa, 16 min). Prima di eseguire la sterilizzazione, fare la pulizia con
I'ausilio di acqua e detergente enzimatico, - )
Composizione: Dischi: Ossido di alluminio, polietilene tereftalato, resina
gomma sintetica, occhielli metallici e colorante a base d'acqua. Mandrino:

| 4 dobras na vertical
.

Metallo.
Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, protetto
dalla luce solare. ) N
Il Mandrino Septodont & fabbricato secondo le specifiche dell'ISO 1797.
e:

Presentazion i

0102000146 - Sey cs - 120 assorted discs + mandrel

0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 assorted sandpaper discs
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 discs of coarse sandpaper
0102000149 - Sej cs refill 1/2" - 50 discs of medium sandpaper
0102000150 - Sey cs refill 1/2" - 50 discs of fine sandpaper
0102000151 - Sey cs refill 1/2" - 50 discs of x-fine sandpaper "
0102000153 - Sey cs ricarica 3/8” - 50 dischi di carta vetrata assortiti
0102000154 - Sey s ricarica 3/8” - carta vetrata grossa - 50 pezzi
0102000155 - SeptoDiscs ricarica 3/8” - carta vetrata media - 50 pezzi
0102000156 - SeptoDiscs ricarica 3/8” - carta vetrata fina - 50 pezzi
0102000157 - SeptoDiscs ricarica 3/8” - carta vetrata x-fina - 50 pezzi

Krazki do ostatecznego jia i

System  SeptoDiscs do  wykanczania i polerowania uzupetnier
kompozytowych skiada sie z “tarcz sciernych | trzpienia pop-on, ki
zapewnia zZwinnos¢ przy] zmianie stron, jak rowniez przy wymianie dyskow.
Doslﬁ)ne w rozmiarach 3/8 "i 1/2" I 'w czterech poziomach ziarnistosci
skodytikowanych wedtug kolorow. , )
Bordowy - Gruby | Srednio rozowy - Sredni | Jasno rozowy - Drobny | Bialy -
Bardzo drobny.

Spos6b uzycia: Nalozy¢ trzymadetko na katnice. Osadzi¢ krazek na
mandreli. Dla uzyskania jak naé\epszygh rezultatow nalezy stosowac cztery
rodzaje ziarnistosci - od gruboziarnistej az do drobnoziarnistej. Nalezy
stosowa¢ w_$rodowisku suchym, stosujgc sity od matej do sredniej z
przerwami. Zalecane stosowanie predkosci 10.000 obrotéw na minute
podczas stosowania krazkow gruboziarnistych i 30.000 obrotow na minute
godczas stosowania krazkow drobnoziarnistych. ko &

i ylko do

strzezenia, srodki Z j q0
razki sa pr do e%o uzytku. Uzycie

wielokrotne moze by¢ przyczyng zakazen krzyzowych. Diugotrwaly kontakt
instrumentu obrotowego z tkankmzeba moze powodowac jego przegrzanie i
grozic utrata zywotnosci miazgi. Uzytkownik ponosi peng odpowiedzialnos¢
za taczne, uzycie mandreli lub krazka z podobnymi produktami innych
producentow. Aby unikna¢ przypadkowego potkniecia produkiu, konieczne
Jest catkowite odizolowanie pola zabiegowego. Produkt nie moze by¢
stosowany w przypadku stwierdzenia “alergii na kiorykolwiek z jego
skladnikow. .
Sterylizacja: Mandrela moze by¢ sterylizowana w  autoklawie w
temperaturze 126°C, 147 kPa, 16 minut. Przed sterylizacja przeprowadzi¢
czyszczenie za pomoca wodyldeter%emu enzymatycznego.

Sktad: Krazki: tlenek glinu, tereftalan polietylen, zywica syntetyczna,
metalowe oczka, barwniki na bazie wody. Mandrela: metal.
Przechowywanie: Powinny by¢ przechowywane w suchym i chiodnym
miejscu, nienarazonym na dziafanie promieniowania stonecznego.

Mandrela jest produkowana zgodnie z wymogami normy 1SO 1797

0¥aknwan e . L

0102000146 - SeptoDiscs - 120 roznych krazkéw $ciernych + mandrela
0102000147 - SeptoDiscs uzupetnienie 1/2"- 50 krazkow sciernych o
r6znej ziamistosci

0102000148 - SeptoDiscs uzupetnienie 1/2" - 50 gruboziarnistych
krazkow Sciern) . X

01 2008119 -'SeptoDiscs uzupenienie 1/2” - 50 srednich krazkéw
Sciernycl

0102&0015_0 - SeptoDiscs uzupetnienie 1/2"- 50 drobnoziarnistych
krazkow sciernych

0102000151 -"SeptoDisc: ie 1/2" - 50 ekstra

Krazkow sciernycl ‘ . L
0102000153 - SeptoDiscs uzupetnienie 3/8" - 50 krazkéw sciernych o
r6znej ziamnistosci

0102000154 - SeptoDiscs uzupetnienie 3/8" - 50 gruboziarnistych
krazkow sciernych o )

01 2003155 - SeptoDiscs uzupetnienie 3/8” - 50 $rednich krazkéw
Sciernycl

0102300]5_6 - SeptoDiscs uzupelnienie 3/8"- 50 drobnoziarnistych

Krazkow scie
01 ie 3/8” - 50 ekstra

rnycl
2000157 - SeptoDiscs
krazkow sciermnych

@

SeptoDiscs o
Dokonéovaci a lestici disky

Systém SeptoDiscs pro kone¢nou Upravu a leténi kompozitnich oprav s
sklada z brusnych diskd a vysouvaciho vietene, coz zajistuje rychlost pri
bocnim prevraceni i pri vyménach diskd. K dostani ve velikostech 3/8” a 1/2"
a ve ¢tyrech hrubostech, odiisenych barvar

mi.
Vinové ¢ervena - Hruby | RGzova - Stredni | Svétle rdzova - Jemny | Bila -

Velmi jemny.

Pouziti: Vieteno nainstalujte na kolénkowy nésadec. Nasadte disk na
i . Abyste dosahli lepSich vysledkd, pouZijte vSechny ctyri hrubosti, od
nejhrubsi po nejiemnéjsi. Produkt se musf aplikovat suchy, malou az stredni
rychiosti a pomoci prerusovanych dotekd. Doporucujeme pouzit 10 000
ot/min pro nejhrubsi disk a 30 000 ot/min pro nejiemnejsi disk,
Vystrahy, preventivni oﬁa_tfenl a omezeni: Pouze pro pouziti odborniky.
Disky jsou urceny pouze k jednorazovému pouZiti. Opakované pouziti maze
zpasobit kizovou kontaminaci. Delsi kontakt rotacniho_nastroje se zubni
tkani maze zpasobit zahrivani a ohrozit zivotnost zubni drené. Uzivatel bude
v piném rozsahu odpovidat za, pouziti mandrelu a disku s podobnymi
produkty. Aby nedoslo k nahodnému spolknuti disku, je treba pred aplikaci
provést kompletni izolaci celého operacniho pole. Nepouzivejte, pokud byla
prokazana u &acwenta‘a\erglve na kteroukollv ze slozek.
Sterilizace: Mandrel je mozno sterilizovat v autoklavu pi 126°C, 147kPa, ﬁc
uFu 16 lrnm. Pred sterilizaci provedte ¢isténi pomoci vody a enzymatického
detergentu.
Io"egni: Disky: Oxid h“”‘g" PET, syntetickd kaucukova pryskyfice, kovova
ocka, p\g,me;n% na bazi vody. Mandrel: Kov. | .
S‘kladovam: chovavejte na suchém a vétraném misté, chrafite pred
sluncem.
Mandrel se vyrébf v souladu se specifikacemi uvedenymi v ISO 1797.

Provedent:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 rdznych diské + mandrel
0102000147 - SeptoDiscs refill 1/2" -’50 diskd s raznym brusem
0102000148 - SeptoDiscs refill 1/2* - 50 diskt s hrubym brusem

0102000149 - SeptoDiscs refill 1/2" - 50 disk se stiednim brusem
0102000150 - Sey cs refill 1/2* - 50 diskd s jemnym brusem
0102000151 - Sey cs refill 1/2° - 50 diskd s extra jemnym brusem
0102000153 - Sef cs refill 3/8" - 50 disku s rdznym brusem
0102000154 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 diskd s hrubym brusem
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disku se strednim brusem
0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 disk s jemnym brusem
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 diskd s extra jemnym brusem

SeptoDiscs X
Discuri de finisare si lustruire

Sistemul SeptoDiscs pentru finisarea si lustruirea restaurarilor din materiale
compozite este alcatuit din discuri abrazive si mandrina extensibila care
asigura aglitatea la inversiuni laterale precum si la fnlocuirea discurilor.
Disponibil in_dimensiuni de 3/8" si 1/2" si patru niveluri de granulatie,
codificate prin culori, ‘ ) )

Buggundé - Gros | Mediu roz - Medie | Roz deschis - Subtire | Alb - Foarte
subtire

Utilizare: Montati mandrinul in comraun%h\. Montati discul pe mandrin,
Pentru rezultate mai bune, utilizati cele patru granulatii, succesiv de la cea
mai dura la cel mai fina. Produsul trebuie aplicat uscat, cu viteza mica pana
la medie si cu atingeri intermitente. Este recomandat sa utilizati 10.000 rpm
pentru discurile grosiere si 30.000 rpm pentru cele fine.

Avertismente, precautii si restrictii: Numai pentru uz profesional. Discurile

®

SeptoDiscs
Finirozé és polirozé korongok

A kompozit restaurdciok finirozésara és polirozasara szolgald SeptoDiscs
rendszer abraziv komp?okbo\ valamint egy ~rapattints - (Pop-On)
rendszerd mandrellbd| all, amely megfelel ,mozgekomr(sagol biztosit a
kovetésekor, valamint ehetové teszi a korongok gyors
i Rendelheté 3/8" -es és 1/2"-es méretben, négy” kilonféle
csiszolofelszinnel, szinkodolt kiszerelésben. ) X
3/8" és 1/2" - Durva — voros | Kbzepes — rézsaszin | Finom — halvany
rozsaszin | Extra finom — fehér

Hasznélat: Helyezze be a mandrellt a kinyokdarabba. Helyezze ra a
koron;?ot a mandrellre. A legjobb eredményekhez hasznalja mind a négX
csiszolofelszint, kezdve a legdurvabbal, haladva a legfinomabb fele.

termék  szaraz _felulefen alkalmazandd, _alacsony-kozepes
fordulatszamon, ismétiédo érintésekkel. A \e%durv,abhan szemeseézett
koron%oknal a10 000 f/p javasolt, mig a
300000, . .

F 1 é ések és korlatozasok: A korongok csak
egyszer hasznalatosak.Ha a forgd eszkoz huzamosabp ideig erintkezik a
0 akkor az Ok

at, veszélyeztetve a_pulpa
Vi it A mandrellnek vagy a korongnak mas hasonlo termékekkel
valo egyuttes  hasznalatakor a  felelosseg teljes mer X
felnasznalog. A termék veéletlen \en{elesenek elkeriileséhez teljes
izolalast szikséges alkalmazni a munkateriileten.

It (126 °C, 147 kPa, 16 perc).

alst: A mandre Klavoz ,
elott tisztitsa meg vizzel és enzimes mososzerrel.

sunt exclusiv_de unica folosintd. R poate cauza
incrucisata. Contactul prelungit al instrumentului rotativ cu tesutul dentar
ﬂqale cauza incalzirea si poate pune in pericol vitalitatea pulpei dentare
ftilizatorul va fi in intregime responsabil pentru_utilizarea combinata a
mandrinului sau a disculli cu Froduse similare. Pentru a evita inghitirea
accidentala a acestui produs, este necesara aplicarea unei tehnici de izolare
totala a campului operator. Daca se cunoaste existenta unei alergii la oricare
dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat!
Sterilizare: Mandrinul poate fi sterilizat in autoclav la 126 °C, 147 kPa, 16
min. Inainte de sterilizare, curatati cu apa si detergent enzimatic. )
Compozitie: Discuri: oxid de aluminiu, tereftalat de polietilena, rasina din
cauciuc sintetic, ochiuri metalice, pigmenti pe baza de apa. Mandrin: metal.
Depozitare: A se depozita intr-un loc uscat si curat, ferit de lumina soarelui,
Mgggnnul este fabricat in conformitate cu specificatiile standardului 1SO

Prezentare: .
0102000146 - SeptoDiscs - 120 de discuri asortate + mandrin
0102000147 - Rezerva SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive asortate
0102000148 - Rezerva SeptoDiscs 1/2” - 50 de discuri abrazive gmslere
0102000149 - Rezerva SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive de
r1an2u\at\e medie

02000150 - Rezerva SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive fine
0102000151 - Rezerva SeptoDiscs 1/2" - 50 de discuri abrazive extra-fine
0102000153 - Rezerva SeptoDiscs 3/8” - 50 de discuri abrazive asortate
0102000154 - Rezerva SeptoDiscs 3/8" - 50 de discuri abrazive grosiere
0102000155 - Rezerva SeptoDisc: - 50 de discuri abrazive de

ranulaie medie .
102000156 - Rezerva SeptoDiscs 3/8” -
0102000157 - Rezerva SeptoDiscs 3/8" -

SeptoDiscs
DUHAPHN 1 NONMPHY AYCKOBE

50 de discuri abrazive fine
50 de discuri abrazive ra-fine

Cuctemata SeptoDiscs 3a ¢pUHMpPaHe ¥ MOAMpaHe Ha CMeceHu
pecTaBpauyn e CbCTaBeHa OT a0pasvBHU AMCKOBE U MOABXEH
MaH[IPE, KOETo OCUrypABa GbP3VHa NP CTPAHUYHA CMAHA, KAKTO 1
npu CMAHa Ha AuckoBe. MNpegnaraHa B pasmep 3/8"n 1/2" n yetnpn
abpasnBHU CTeNeHn, KoANPaHu No UBAT.

Ipy6a - YepseHa | CpepiHa - Posoa | OuHa - Ceetno pososa | Ekctpa
duiHa - bana.

peba: VHC i B 06p: 3
MocTaBete %I/ICKa Ha MaHpapena. 3a no-po6bp pesynTar, urosnssante
yeTnpuTe abpasnBHK CTENEHN eHa Cnea Apyra Kato 3ano4yHeTe ot
Haii-rpy6arta. [MpopyKkTbT TPAGEa ;ﬁa 6bae n3nonssa cyx, c 6asHa Ao
CcpefiHa CKOPOCT U NpekbcBaHuA. [penopbusa ce pabota npu 10000
rpm 3a Hait-rpybuTe auckose 1 30000 rpm 3a Hal-puHUTE.

penynpexaeHns, NpeanasHu Mepku 1 orpaHuueHus: Camo 3a
npodecoHanHa ynotpe6a. JIMcKoBeTe 3a CaMo 3a eHOKpaTHa
ynotpeba.llosTopHa ynotpeba Moxe fia foBede 0 KPbCTOCaHo
3apasfBaHe. I'Ipom:nmmeneu KOHTaKT Ha BbPTALWNA C& UHCTPYMEHT
CbC 3bbHaTa TbKaH MOXe [Aa posefie A0 3arpABaHe 1 Aa 3acTpawmn
XKWU3HEHOCTTa Ha nynnaTa.I'IoTpeGMTenﬂT we Gbﬂe Hanmb/HO
OTrOBOPEH 3a p: ynotpeba Ha Jilel nnu ancka ¢
nofobHM NpoaykTW. 3a Aa  u3berHete CAyyalHO rbATaHe Ha
npoflykTa € HeobxoaumMo fa w3ron3eate TexHMKAa Ha MbfHa
unsonauna Ha none.Ako nma aneprua Kbm
HAKOW OT KOMOHEHTVTE, NPO/IYKTHT He TPAGBA Aa Ce M3MoN3Ba.
Crepunusaums: MaHngem:T Moxe fna Gbe CrepuvsnpaH B
astoknas npu  126°C, 147kPa,16 muH. Tpegn crep ums,

Termék-osszetételenkénti:

rmék _Korongok: ~ aluminium-oxid,
olietilén-tereftalat, mdgyanta, fémkarikak, vizbézisi pigmentek.
andrel: fem. o o
Tarolas: Szaraz, szell6s, napfényt| védett helyen térolando,

A mandrellek %yanasa megfelel az ISO 1797 szabvany eléirasainak.
Termekbemutatok:
0102000146 - SeptoDiscs - 120

db vegyes korong + mandrell
0102000147 - SeptoDiscs utantdlté 1/2" - 50 db

50 db vegyes
csiszolokorong )
0102000148 - SeptoDiscs utantdlté 1/2" - 50 db durva
csiszolokorong o
0102000149 - SeptoDiscs utantdlté 1/2" - 50 db kozepes
csiszolokorong L X
0102000150 - SeptoDiscs uténtdlté 1/2" - 50 db finom
csiszolokorong o X
0102000151 - SeptoDiscs uténtdlté 1/2" - 50 db extra finom
csiszolokorong ‘ o
0102000153 - SeptoDiscs utantdlté 3/8" - 50 db vegyes
csiszolokorong L
0102000154 - SeptoDiscs utantdlié 3/8" - 50 db durva
csiszolokorong )
0102000155 - SeptoDiscs uténtdlié 3/8" - 50 db kozepes
csiszolokorong o )
0102000156 - SeptoDiscs utantdlté 3/8" - 50 db finom
csiszolokorong L X
0102000157 - SeptoDiscs uténtdlté 3/8" - 50 db extra finom
csiszolokorong
SeptoDiscs

Dokoncovacie a lestiace disky

S[)(/sts’[n SeptoDiscs na konecnd Upravu a leStenie kompozitnych oprav sa
sklada z brasnych diskov a vystvacieho mandrelu, ¢o zaistuje rychlost
grl opacnom nasadeni aj pri vymenach disku. K dispozicii vo velkostiach

/8" a 1/2" a v Styroch hrubostiach, odlisenych farbami. X
Hruby — vinovocerveny | Stredny — ruzovy | Jemny — svetioruzovy | Velmi
jemny — biely.

Poutzitie: Mandrel vsurite do kolienkového nésadca. Nasadte disk na
mandrel, Aby ste dosiahli lepSie vysledky, pouzite vSetky Styri hrubosti, od
najhrubsieno po najiemnejsi. Produkt sa musf aplikovat suchy, malou az
strednou rychlostou a pomocou prerusovanych dotykov. Odporicame
pouzit 107000 ot./min. pre najhrubsi disk a 30 000 ot./min. pre
najjemnejsi disk. ) .

strahy, preventivne opatrenia a obmedzenia: |ba na pouZitie
odbornikmi, Disky st urcene iba na jednorazove pouzitie. Opakované
pouzitie moze sposobit krizovi_kontaminciu. DIhsi kontakt rotacného
nastroja so zubn&m tkanivom moze sposobit zahriatie, ohrozujice vitalitu
zubnej drene. Pouzivatel v plnom rozsahu zodpoveda za pouzitie
mandrelu alebo disku s podobnymi produktmi. Aby nedoslo k nahodnému
prehitnutiu produkiu, je potrebne pred aplikdciou vykonat kompletnd
Izolaciu celého opera¢ného pola. Produkt sa nesmie pouzivat, pokial sa
preukazala alergia na ktordkolvek zo zloziek.

Nastro] je mozng sterilizovat v autoklave pri 126 °C, 147

kPa pocas 16 min. Pre vykonajte ¢istenie pomocou vody a
enzymatickeho detergentu. . .
Zlozenie: Disky: Oxid h|lﬂ|3’, polyetylentetraftalat, syntetickd Zivica,
Kkovové ockd, p‘\gmenjy na vodnej baze. Mandrel: Kov.

royrcTeTe C BOAA U €H3VMMEH MOYMCTBALL Npenapar.
Cocras: [uckose: Any okeug, T .,
CYHTETUYHA FyMeHa CMOJIa, METaJIHI1 OTBOPY, OLIBETUTENN Ha BOfHA
ocHoBa.maHzpen: MeTan.

CoxpaHeHue: [la ce CbXpaHsiBa Ha CyxO W NPOBETPUBO MACTO,
3alUWMTEHO OT CITbHYEBA CBET/IMHA.

Margpenst e n}pomsseneu B CbOTBETCTBME CbC CneuudrKaLmiTe B
CTaHAaprt ISO 1797.

M| {Jefnasﬂne: .
0102000146 - SeptoDiscs - 120 copTvipaHn AvcKa + MaHApen
0102000147 - SeptoDiscs mbanuTen 1/2" - 50 copTupaHmn ancka ¢
8a3nw4ua aGpasueH
102000148 - Septol
ptol
ptol
0102000151 - Septol
0102000153 - Septol
8a3nw4ua aGpasuBH
102000154 - Septol
0102000155 - Septol
eptol
0102000157 - Septol

or
Sscs mbnHuTen 1/2" - 50 Aucka rpyu

C " - 5041CKa CPEAHN
SCs mbaHUTen 1/2" - 50 ancka GuHN

s 1/2"- 50 aucKa ekcTpa GpuHn
SCs MbnHuTeN 3/8" - 50 copTMpaHK Ancka ¢

2

=]

2

=}

v

3
DD DD

or
scs mbaHuTen 3/8" - 50 Ancka rpyu

C " - 50A1CKa CPERHN
SsCs mbaHUTen 3/8" - 50 Ancka GuHN

C: 3/8"-50 AucKa ekcTpa prHN

00005 00000

Kla na suchom a vetranom mieste, chrarite pred
sinkom.
Mandrel sa vyrabaj(i v stlade so $pecifikiciami uvedenymi v IS0 1797.

V¥hotoven|e. )
0102000146 - SeptoDiscs - 120 db vegyes korong + mandrell
0102000147 - SeptoDiscs utantdlté 1/2" - 50 db vegyes
csiszolokorong o
0102000148 - SeptoDiscs utantdits 1/2"
csiszolokorong i
0102000149 - SeptoDiscs utantdlté 1/2"
csiszolokorong

0102000150 - SeptoDiscs utantdits 1/2"
csiszolokorong

0102000151 - SeptoDiscs utantdlté 1/2"
csiszolokorong

0102000153 - SeptoDiscs utantolts 3/8"
csiszolokorong

0102000154 - SeptoDiscs utantdlté 3/8"
csiszolokorong

0102000155 - SeptoDiscs utantolté 3/8"
csiszolokorong

0102000156 - SeptoDiscs utantdlté 3/8"
csiszolokorong

0102000157 - SeptoDiscs utantdits 3/8"
csiszolokorong

- 50 db durva

- 50 db kdzepes

- 50 db finom

- 50 db extra finom
- 50 db vegyes

- 50 db durva

- 50 db kozepes

- 50 db finom

- 50 db extra finom



@

SeptoDiscs
Afwerk- en polijstschijven

Het SeptoDiscs-systeem voor het afwerken en polijsten van

YPOBHA aBPa3nUBHOCTY, OT KPYMHOTO 10 CAMOTO Meskoro. MpoayKT
AOMKEH WCNONb30BAHMA CYXUM, C HU3KOM WIn  cpefHen
CKOPOCTbIO, NMPEepPbIBUCTbIMU NMPUKOCHOBEHNAMMN. PeKOMeHﬂyeTCﬂ
1cnonb3osatb Ckopoctb 10 000 060poTOB B MUHYTY Ana
KPYMHO3ePHUCTbIX AWCcKoB 1 30 000 0bOpoTOB B MUHYTY AnA

tauraties bestaat uit schurende schijven en een pop-on spil. Het verbetert
niet enkel de behendigheid bij zw#]—_h versies, maar ver emakkeh}m ook de
vervanging van de schijven. Beschikbaar in de maten 3/8” en 1/2" en vier
korrelgroottes herkenbaar aan hun kleur.
Grof - Bordeaux | Medium — Roze | Fijn — Lichtroze | Extrafijn - Wit.

Gebruik: Plaats de spil 0? het hoekstuk. Bevestig de schijf op de spil.
Gebruik voor betere resultaten de vier korrels na elkaar en ga van de grofste
naar de fijnste. Het product moet droog worden aangebracht, met een lage
tot { en met inter aanrakinﬁen. et
wordt aanbevolen om 10.000 opm te gebruiken voor de grofste schijven en
30.000 opm voor de fijnste.

TBIX.
I'Ipeqynpex(qum, Mepbl NPefoCTOPOXHOCT U OrpaHUYeHnA:
TonbKo AnA NpPoQeccMoHanbHOro npumMeHeHnA. [UCKn MOXHO
NCnonb3oBaTb TONbKO OAWH pas. /OBTOPHOE MCNOJIb30BaHne
MOXET MPUBECTV K MepeKpecTHOMY 3arpasHeHmio.nnTenbHblil
KOHTaKT BPALUAIOWErocs MHCTPYMEHTa C 3yOHON TKaHbIO MOXeT
BbI3BaTb HarpesBaHue, CHuXawulee KM3HECNOCOBHOCTD nynbnbl.
Monb30BaTeslb HECET NOMHYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a MCMOMb30BaHNE
AVCKOAepXaTena Unu AUCKOB C MOXOXWUMU W3ennuAMA ApYrix
cepm?l. ITobbI M3GexaTb cnyuaﬁuoro npornatbiBaHUA usgenuvs,
HEOBXOANMO BBINOMIHUTL MOHYIO W30NALMIO paboyero mosis.
3anpeLLeHo 1CNoNb3oBaTb NPOAYKT B CAlyyae anneprim Ha nio6on
N3 KOMMOHEHTOB.

en

Professioneel gebruik. De schijven zijn voor éénmalig gebruik.Hergebruik
kan kruisbesmetting veroorzaken. Langdurig contact van het roterende
instrument met het tandweefsel kan verhitting veroorzaken wat de vitaliteit
van de pulpa nadelig beinvloedt. De gebruiker is volledig verantwoordelijk
voor het gecombineerde gebruik van de spil of de schijf met vergelijkbare
producten. Om te voorkomen dat dit product per ongeluk wordt ingeslik,
moet een totale isolatietechniek van het operatieveld worden toegepast.
Indien er allequ\)e voor één van de componenten is aangetoond, dient het

roduct niet gebruikt te worden.

terilisatie: SeptoDiscs Mandrel kan worden geautoclaveerdr (126°C, 147
kPa, 16 min). Voorafgaand aan sterilisatie, doorgaan met reinigen met water
en enzymatisch reinigingsmiddel.

s chijven: polyett it
syntthetlsche rubberhars, metalen ogen, pigmenten op waterbasis. Spil:
metaal.

Bewaren: Bewaren op een koele en droge plaats, beschermd tegen zonlicht.

Mandrel is vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de
1S0-norm 1797.

Presentatie: .
0102000146 - SeptoDiscs - 120 diverse schijven + spil
0102000147 - SeptoDiscs navulling 1/2" - 50 diverseschijven
0102000148 - SeptoDiscs navulling 1/2* - 50 schijven grof
0102000149 - SeptoDiscs navulling 1/2* - 50 sch nedium
0102000150 - SeptoDiscs navulling 172 - 50 schi !
0102000151 - SeptoDiscs navulling 1/2* - 50 schijven x-fijn
0102000153 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50

0102000154 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven grof
0102000155 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven medium
0102000156 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven fijn
0102000157 - SeptoDiscs navulling 3/8" - 50 schijven x-fijn

SeptoDiscs X
SeptoDiscs para acabamento e polimento

SeptoDiscs sistema para acabamento e polimento de restauraces em
resinas, € composto por discos de lixa e um mandril de pressdo que
proporciona agilidade na inversao e na substituiao dos discos. Os discos
sao0 apresentados nos diametros de 3/8” e 1/2™ e em quatro granulagoes
codificadas por cores. )

Grossa: Bordd | Média: Rosa | Fina: Rosa claro | X-Fina: Branco.

Uso: Instalar o mandril no contra-angulo. Encaixar o disco no mandril. Para
obtencao de melhores resultados, utilizar os discos nas 4 granulagoes,
sucessivamente da mais grossa até a mais fina. O produto deve ser aplicado
a seco, com rotagdo baixa a média e com toques intermitentes.
Recomenda-se 0 uso de 10.000 rpm para as lixas grossa e média e 30.000
RPM para fina e x-fina. 3 B
Warnings, ns and Uso profiss 0s discos sdo
de uso Unico. Sua reutilizagdo pode causar contaminagao cruzada.O contato
prolongado do instrumento rotativo com o tecido” dental pode causar
aquecimento, comprometendo a vitalidade da poCIPa. 0 uso do mandril com
produtos similares ¢ de exclusiva responsabilidade do usudrio.Para evitar a
_de?\utwgao ou aspirado acidental deste produto, recomenda-se o
isolamento absoluto do campo operatorio. Em caso de alergia comprovada
do paciente a qualquer um dos componentes deste produto, ele nao deve
ser utilizado. ) )

Esterilizacao: O mandril pode ser_esterilizavel em autoclave (126°C,
147kPa, 16min.). Antes da esterilizagao, realizar a limpeza com o auxilio de
agua e detergente enzimatico. - . .
Composicao: Discos: Oxido de aluminio, polietileno Iereﬂalre\xl}o‘ ‘rssma

borracha sintética, ilhds de metal e corante base dgua. Mandril: Metal.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.
0 mandril ¢ fabricado de acordo com as especificagdes da IS0 1797

Apresentagao:
0102000146 -

eptoDiscs - 120 discos sortidos + mandrel
0102000147 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa sortida
0102000148 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa grossa
0102000149 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa média
0102000150 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa fina
0102000151 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 discos de lixa extra-fina
0102000153 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa sortida
0102000154 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa grossa
0102000155 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa média
0102000156 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa fina
0102000157 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 discos de lixa extra-fina
[Lunckn ans ) " HUA

Cuctema Anckos SeptoDiscs ana wnndosaHnA 1 NONNPOBaHNA
|pecTaBpaumii COCTouT u3 ANCKOB 11 NC
Oﬁe(ﬂe‘-llABalOU.lel’O rMBKOCTb Npu NOBOPOTax M 3ameHe ANCKOB.
JlocTyneH B AByXx pa3smepax: 3/8” u 1/2) N ueTbipex YPOBHAX
abpa3nBHOCTY, 0603HAUEHHDBIX LiBETaMU.

KpynHoe 3epHo - 6oppoBbivt | CpeaHee 3epHo - po30Bbiii | Menkoe
3€PHO - CBET/I0-PO30BbIN | YribTpamenkoe - benbiit.

YKa3aH|{|e Ha ncnonb3oBaHue: YcTaHoBUTE Anckopepxatenb B
YINOBOIA HaKOHeUHMK. BctaBbTe AnCK B Auckopepxatenn. Ana
NOCTVXKEHUSA Haunyylwero pesynbTata WCMOMb3ynTe yeTbipe

G is: SeptoDiscs Mandrel MoxeT 6bITb aBTOK/1aBMPOBaH
(126 °C, 147 Kfa, 16 MuH). Mepen CTepunM3aLMen BbIMONHUTE
OYUCTKY C WUCMonb3oBaHWEM BOAbl U ¢epMeHTHOrO motoulero
CpefcTBa. [I0IrOBEUHOCTb ONPaBKY HaMpPsAMYIO CBA3aHa C YXO0M
npu ee Ncnonb3oBaHnu.

CoctaB: [uckm: OKcva — anioMuHWs, nonusTuneHtepedranar,
CMHTETAYECKAs pe3VHOBaA (CMOMa, MeTajyueckne nem,
NUrMeHTbl Ha BOJiHOM ocHoBe. [lnckoaepxartens: Metan.
XpaHeHMﬁ! XpaHVITb B Ccyxom npOEeTPI/ISaeMOM
3aUINLLEHHOM OT MOMaAaHNA CONHEUHBIX STyYen.
ISS%SC%?CS Mandrel 13roToBneH B COOTBETCTBIN CO CTaHAAPTOM

BapuaHTbI:

0102000146 - SeptoDiscs - 120 pasHbix AUCKOB + AUCKOAEPXKaTENb

0102000147 - SeptoDiscs gononHutenbHble Anckn 1/2 - 50
a3HbIX JVICKOB 113 HaXkaauHoM Bymaru

0102000148 - SeptoDiscs gononHuTeNbHble AncKkn 1/2" - 50

AVICKOB U3 KpYMHO3e| HUCTO Ha)Kﬂﬂ"lHOVI 6yMarv|

0102000149 - SeptoDiscs AononHuTeNbHbIE Anckn 1/2" - 50

AVICKOB U3 CpeAHE3EePHICTON HaxAauHon Gymarn

0102000150 - SeptoDiscs gononHuTenbHble AnCcKn 1/2" - 50

AVICKOB U3 MeNIKO3ePHICTON HaxjauHoi ymaru

0102000151 - SeptoDiscs AononHuTeNbHblE AncKn 1/2" - 50

ONCKOB M3¥ﬂpraMe!1KOBepHVICTOI7I HBMB‘-IHOVI 6yMarv|

0102000153 - SeptoDiscs gononHuTenbHbie Auckn 3/8" - 50 pasHbix

AVICKOB 13 HaXja4yHon 6yMarv|

0102000154 - SeptoDiscs gononHuTenbHble auckn 3/8" - 50 ANCKOB U3

quﬂNOSE HUCTOWN HaXKauHoN 6yMarv| "

0102000155 - SeptoDiscs gononHuTenbHble Auckn 3/8" - 50 ANCKOB U3

qu%HE3E§HMCTOVI HaXaayHon 6)’Ma|'l4

0102000156 - SeptoDiscs gononHuTenbHble auckn 3/8" - 50 ANCKOB U3

men KOSE[I)NMCTOI/I HaxaayHon 6yMarv|

0102000157 - SeptoDiscs gonofHuTeNbHble Aucki 3/8" - 50 ANCKOB U3

YNbTPaMENKo3epHNCTON HaXKga4Hon 6yrv|arv|

Seﬁtoniscs ,
Diskovi za poliranje i zavr$nu obradu

mecTe,

SeptoDiscs sustav za zavr$nu obradu i Fohran'a‘ kompozitnih restauracija
sastoji se od abrazivnih diskova | mandrela na ,klik" te osigurava okretnost
kod obrade bocnih ploha te kod zamjena diskova. Dostupni u dimenzijama
3/8"11/2" s Cetiri granulacije, oznacene bojama.

Grubi - trula viénlja | Srednje grubi — ruzicasta | Fini — svijetlo ruzicasta |
Iznimno fini — bijela

Kako kori metnite mandrel u koljecnik. Postavite disk na osovinu. Kako
biste st%ur holje rezultate, upotrijebite Cetiri granulacije, od najgrublje do
najfinije. Proizvod se mora koristiti suh, s niskom do srednje velikom brzinom,
u nekoliko navrata. Preporucujemo odabir brzine od 10 000 o/min za
najgrublje diskove, odnosno 30 000 o/min za one namnve‘_
Upozorenja, uﬂuzorenle i ogranicenja: Samo za profesionalnu_ upotrebu.
Samo za jednokratnu_upotrebu. U slucaju ponovne upotrebe moze do¢i do
unakrsne kontaminacije. Produljeni doticaj rotacijskog instrumenta sa zubnim
tkivom moze uzrokovati zagrijavanje i ugroziti vitainost pulpe. Sam Korisnik
odgovoran je za kombiniranu upotrebu mandrela ili diska sa_slicnim
proizvodima. Kako biste izbjegli nehoticno gutanje proizvoda, nuzno je u
izolirati operativno polje. U slucaju dokazane alergije na neku od
komponenti, nemojte upotrebljavati proizvod. X .
St_erlllzacllla: Osovina mozete sterilizirati parom pri 126 °C, 147 kPa, 16 min.
rijlesterilizacije nastavite s ciS¢enjem s pomocu vode i enzimskog
deterdzenta. o i o
Sastav: Diskovi: Aluminijski oksid, polietilen tereftalat, sinteticka gumena
smola, metalni obrubi, pigmenti na bazi vode. Mandrel: Metal.
Slgla(lldlsllenje: Skladistite na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunceve
svietlosti.
?%‘;}D\SCS osovina proizvodi se u skladu sa specifikacijama pravila 1SO

Varijacije proi
0102000146 -

- 120 sortiranin diskova + mandrel

eptoDisc:
0102000147 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 sortiranih diskova
0102000148 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 grubih diskova
0102000149 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 srednje grubih diskova
0102000150 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 finih éiskova
0102000151 - SeptoDiscs refil 1/2" - 50 iznimno finih diskova
0102000153 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 sortiranih diskova
0102000154 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 grubih diskova
0102000155 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 srednje grubih diskova
0102000156 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 finih diskova
0102000157 - SeptoDiscs refil 3/8" - 50 iznimno finih diskova

Se{xtoDiscs X o
Koluti za zaklju¢no obdelavo in poliranje

Sistem SeptoDiscs za zakljuéno obdelavo in pohrang‘_e restavriranih povrsin iz
kompozitnih materialov sestavijajo abrazivni koluti in naticno vreteno, ki
omogoca gnlagodlﬂvost pri_menjavi strani in menjavi kolutov. Na voljo je v
velikostih 3/8" n 1/2" ter 8tirih zrnatostih, oznacenih z barvami.

gzrpb\ g F‘urgundsku rdeca | Srednji — Roznata | Fini — Svetlo Roznata | Zelo
ini — Bela.

Kako uporabiti: Vstavite vreteno v rocaj. Vistavite kolut v vreteno. Za boljse
rezultate uporabljajte vse Stiri zratosti od najbolj grobe do najfinejse. lzdelek

se uporablja v suhem stanju, pri nizi do srednji vrtilni hitrosti in z vmesnimi

dotiki. Priporocljiva je vrtilna hitrost 10.000 min—1 za najbolj grobe kolute in

30.000 min-1 za najfingje. »

Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uﬁorabo‘ Koluti

s0 namenjeni za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroci

navzkrizno kontaminacijo. Dalj$i stik vrtljivega instrumenta z zobnim tkivom
lahko povzroci segrevame in ogrozi vitalnost pulpe. U{forabnik v_celoti
odgovarja za uporabo vretena ali koluta v kombinaciji s podobnimi izdelki. Da
pacient ne bi pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti tehniko popolne
izolacije delovnega polja. lzdelka na smete uporabljati, e je dokazana alergija

na katero koli njegovo sestavino. i

Sterilizacija: Instrument je primeren za sterilizacijo v avtoklavu pri 126 °C,

147 kPa, 16 min. Pred sterilizacijo ga ocistite z vodo in detergentom, ki

vsebuje encime.

Sestava: Koluti: aluminijev oksid, polietilen tereftalat, smola iz sinteti¢ne
ume, kovinska ocesca, pigmenti na vodni osnovi. Vreteno: kovina.
klﬁdéséeme: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zasciteno pred sonéno

svetlobo,

Vret(;no SeptoDiscs je izdelano v skladu s specifikacijami standarda 1SO

Razlicice izdelkov:

0102000146 - SeptoDiscs — 120 razlicnih kolutov + vreteno

0102000147 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2* - 50 kolutov z razliénim

brusnim aE\rjem

0102000148 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2* - 50 kolutov z grobim

brusmmgap\nem

0102000149 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2* - 50 kolutov s srednjim
brusnim ag\r]em )
0102000150 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2 - 50 kolutov s finim brusnim

apirjem
8102000151 - SeptoDiscs dodatni koluti 1/2“ - 50 kolutov z zelo finim
brusmm&ap\nem

0102000153 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov z razli¢nim
hrusnimé)apir]em

0102000154 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov z grobim
brusnim&ap\rjem

0102000155 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov s srednjim
hrusnimé)apir]em

0102000156 - SeptoDiscs dodatni koluti 3/8" - 50 kolutov s finim brusnim

papwgem
0102000157 - SeptoDiscs dodatni Koluti 3/8" - 50 kolutov z zelo finim
brusnim papirjem

@

SeptoDiscs X
SlipéSanas un pulésanas diski

SeptoDiscs ~ sistéma ir  paredzéta restauraciju, kuras izmantoti
kompozitmateriali, pécapstradei un puléSanai; ta sastav no abraziviem
diskiem un ar fiksatoru aprikota turétaja, kurs ir ipasi parocigi brizos, kad ir
janomaina diska puse vai pats disks. Piedavajuma ir divu lielumu (3/8” un
1/2" diametra) un cetru kraskodétu raupjuma pakapju diski. B
Burgundija - jame | Roza - keskmine | GaiSi roza - fine | Balts - ipadi fine
LietoSana: Uzstadiet turétaju pretlenki. Uzlieciet disku uz turétaja.
Labakiem rezultatiem izmantojiet visu Cetru graudainibas pakép{u
smilSpapirus, sakot ar raupjako un beidzot ar smalkako. Produkts jaizmanto
sausa veida, no zema lidz vidéjam atrumanm ar intermitéjoSu pieskarsanos.
Raupjakajiem diskiem ieteicams izmantot 10 000 apgr/min. un
smalkakajiem - 30 000 apgr./min

Bridinajumi i a

vdikese kuni keskmise Kiirusega ja katkendlike puudutustega. Soovitatay on
kasutada koige jamedamate” ketastega poorlemiskiirust 10 000 pocret
minutis ja koige peenematega 30 000 podret minutis.

ja : Ainult erialaseks

Egapudote 1o mpoidy xwpic uypaoia, oe xaug)\r'] £WG UETPI
Wt

TEPIOTPOQ,  HE  SIOEIMOUOEC  KWAGELQ otdtal  va
§8%ulgonolnonz 10.000 RPM yia' Toug adpotepoug Siokoug Kkat

.000 RPM y1a Toug Aenmtotepoug.
5 n, 1EL yia

Kettad on ainult ib
ﬁéhjustada ristsaastumist. Podrleva instrumendi pikaajaline kokkupuude
ambakoega Voib pohjustada mis ohustab
eluvoimelisust. Spindli voi ketta sarnaste_toodetega kombinatsioonis
kasutamise eest vastutab téielikult kasutaja. Toote juhusliku allaneelamise
valtimiseks tuleb kasutada toovalja téieliku isoleerimise tehnikat. Kui on
toendatud allergia mone koostisosa vasu, ei tohi toodet kasutada.
Steriliseerimine: VO steriliseerida
126°C, rohul 147kPa, 16 min. Enne steriliseerimist toode puhastada vee ja
ensiimaatilise puhastusvahendiga.

:  Kettad:  alumiiniumoksiid, ~poliiestertereftalaat,

0 i indel; metall.

Ladustamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstult paikesevalguse eest.
SeptoDiscs Mandrel on toodetud vastavuses standardi 150 1797
eeskirjadega.
Tootevariandid: .
0102000146 - SeptoDiscs — 120 ketta valik + spindel
0102000147 - SeptoDiscs téitekogus 1/2" - 50  livapaberiketaste valik
0102000148 - SeptoDiscs taitekogus 1/2" - 50 jameda terasuurusega

siinteetiline

livapaberiketas )

2000149 - SeptoDiscs taitekogus 1/2" - 50 keskmise terasuurusega
livapaberiketast N

2000150 - SeptoDiscs taitekogus 172" - 50 peene terasuurusega

liivapaberiketast
0102000 51 - SeptoDiscs titekogus 172" - 50 x-peene terasuurusega

livapaberiketast

0102000153 - SeptoDiscs téitekogus 3/8" - 50 liivapaberiketaste valik
0102000154 - SeptoDiscs téitekogus 3/8" - 50 jameda terasuurusega
livapaberiketast » .

0102000155 - SeptoDiscs téitekogus 3/8" - 50 keskmise terasuurusega
livapaberiketast

0102000156 - SeptoDiscs taitekogus 3/8" - 50 peene terasuurusega
livapaberiketast

0102000157 - SeptoDiscs téitekogus 3/8" - 50 x-peene terasuurusega
livapaberiketast

©)

SeptoDiscs
Koregavimo ir $lifavimo diskeliai

SeptoDiscs, sistema, skirta restauravimui kompozitu_koreguoti ir Slifuoti,
sudaryta i§ abrazyviniy_diskeliy ir uzdedamojo laikiklio, kuris suteikia
lankstumo atliekant Soninius pasukimus ir keiciant diskelius. Yra dviejy
dyd‘ilq: 3/8 col. ir 1/2 col., ir keturiy tipy gradeliy, pazyméty skirtingomis
spalvomis.

Burgundija - rupja | Roza - vidéeja | Gaisi roza - smalka | Balts - X-Fine.

Naudojimas: |statyti laikiklj prieSpriesinj kampza.(uid_éti diskelj ant laikiklio.
Rezultatai ‘z‘ra geresni, jei naudojami keturi tinkleliai, vienas po kito, nuo
rupiausio iki smulkiausio. Gaminys turi bati naudo&amas sausas, dirbama
létu ar vidutiniu greiciu, trakciojaniais judesiais. Rekomenduojama dirbti 10
0_apsuky/min. greiciu su rupiausiais diskeliais ir 30 000 apsuky/min.
reiciu su smulkiausiais diskeliais. R
Fspé imai, atsargumo priemonés ir apribojimai: Tik profesionaliam
naudojimui. Diskeliai skirti tik vienkartiniam " naudojimui. Pakartotinis

G Jumi Pasa ul bezojumi: Tikai profesionalai
lietoSanai. Diski ir paredzéti tikai vienreizéjai lietoSanai. Atkartota ligtoSana
var izraisit savstarpéjo piesarmojumu. Rotéjosa instrumenta ilgstosa saskare
ar_zoba_audiem var jzraisit sakarSanu, nevelami ietekmejot pulpas
dzivotspéju. Lietojot turétaju vai disku kopa ar lidzigiem produktiem, lietotajs
iiniba uznemas visu atbildibu pats. Lai izstradajums nejausi netikiu norits,
peracijas laukam janodroina pilniga |zoléc¥a‘ Ja irzinams par alergiju pret
adu no sastavdalam, izstradajumu nedrikst lietot

Sterilizacija: Turétaju var sterilizét 16 minates autoklava 126 °C
lemperatara pie 147 kPa spiediena. Pirms sterilizacijas veiciet tirisanu ar
uadeni un fermentativu mazgasanas lidzekli. ‘ ‘ ‘
Sastavs: Diski: aluminija oksids, polietilena tereftalats, sintétiski gumijas
sveki, metala actinas, pigmenti uz Gdens bazes. Turétajs: metals.
Uzglabasana: Uzglabat sausa vieta svaiga gaisa, arpus saules gaismas.
Turetajs ir izgatavots atbilstigi ISO 1797 noteikumu specifikacijam.

Izskats:
0102000146 - SeptoDiscs - 120 dazadi diski + Iurétaés N
0102000147 - SeptoDiscs papildu komplekis 1/2" - 50 dazadi smil$papira

diski

0102000148 - SeptoDiscs papildu komplekts 1/2“ - 50 diski ar raupju
smi\ép%)iru

0102000149 - SeptoDiscs papildu komplekts 1/2° - 50 diski ar vidéja

ray ﬁuma smilpapiru_ ) o

01 ‘v00Q1 50 - SeptoDiscs papildu komplekts 172 - 50 diski ar smalku
smilspapiru

01()‘200(}151 - SeptoDiscs papildu komplekts 1/2“ - 50 diski ar |oti smalku
smilspapiru

313_2000153 - SeptoDiscs papildu komplekts 3/8" - 50 dazadi smilSpapira

iski
0102000154 - SeptoDiscs papildu komplekts 3/8" - 50 diski ar raupju
smilSpapiru X X
0102000155 - SeptoDiscs papildu komplekts 3/8" - 50 diski ar vidéja
ray ﬁuma smilpapiru
01 “V000156 - SeptoDiscs papildu komplekts 3/8" - 50 diski ar smalku
smilspapiru
0102000157 - SeptoDiscs papildu komplekts 3/8" - 50 diski ar |oti smalku
smilspapiru

@

SeptoDiscs
Viimistlus- ja poleerimiskettad

SeptoDiscs siisteem taastustddde viimistiemiseks ja poleerimiseks koosneb
livimisketastest ja kilge pandavast pop-on spindiist, mis tagab Kiiruse
killgpooretel ning ketaste vahetamisel. Saadaval 3/8” ja 1/2" suurusega ning

nelja terasuurusega, mis on kodeeritud varvide:

ga.
Biezs - bordoopunane | Vidutiniai — roosa | Peen — heleroosa | X-peen - valge.

Kuidas kasutada: Paigaldage spindel nurkotsikusse. Kinnitage ketas
pindlisse. Parema tulemuse kasutage nelja terasuurust jarjest,
alates jamedaimast kuni koige peenemani. Toodet tuleb kasutada kuivalt

ali salygoti kryzminj uzkrétima. llgai trunkantis rotacinio
instrumento kontakfas su danties audiniu gali sukelti jkaitima ir pakenkti
pulpos gyvybingumui. Laikiklio i diskeli d S su kitals panaiais
jaminiais yra iSskirtinai naudotojo nuosavybé. Siekiant iSvengti netycinio Sio
jaminio nurijimo, batina taikyti pilno operacinés zonos izoliavimo technik,
rodytos alergijos vienai iS sudedamujy daliy atveju, gaminys negali bati
naudojamas. K X X

terilizavimas: Laikiklis gali bati sterilizuojamas autoklavu, 126 °C, 147
kPa, 16 min. Pries sterilizuojant iSplauti vandeniu ir enziminiu valikliu.
Sudétis: Diskeliai: Aliuminio oksidas, polietileno tereftalatas, sintetines
urms derva, metalines kilpeles, vandens pagrindo pigmentai. Laikiklis:
letalas.

aikymas: Laikyti sausoje ir vésioje vietoje, sauyoﬂ nuo saulés spinduliy.
eptoDiscs laikiklis yra | pagal IS0 1797 standarto reikalavimus.

102000146 - SeptoDiscs - 120 jvairiy tipy diskeliy + laikiklis
0102000147 - SeptoDiscs papildymas 1/2" - 50 jvairiy tipy Svitrinio

Bopiemaus diskeliy . .
1102000148 - SeptoDiscs papildymas 1/2" - 50 rupaus $vitrinio
popieriaus diskeliy - -
0102000149 - SeptoDiscs papildymas 1/2“ - 50 vidutinio rupumo Svitrinio

gopieriaus diskel L
102000150 - SeptoDiscs papildymas 1/2* - 50 smulkaus $vitrinio
Boplemaus diskeliy ‘ o

102000151 - SeptoDiscs papildymas 1/2" - 50 ypa¢ smulkaus Svitrinio
popieriaus diskell
0102000153 - SeptoDiscs papildymas 3/8"
popieriaus diskeliy
0102000154 - SeptoDiscs papildymas 3/8"
popieriaus diskeli

- 50 jvairiy tipy Svitrinio
- 50 rupaus $vitrinio

0102000155 - SeptoDiscs papildymas 3/8" - 50 vidutinio rupumo $vitrinio
popieriaus diskeliy R
0102000156 - SeptoDiscs papildymas 3/8" - 50 smulkaus $vitrinio
popieriaus diskeli

0102000157 - SeptoDiscs papildymas 3/8" - 50 ypa¢ smulkaus $vitrinio

popieriaus diskeliy

®

SeptoDiscs
Aiokot @vipiopiatog kat oTIABwong

To aﬂmrgm SeptoDiscs yia @IvipIopa Kai Aeiavon amoKataotaoswv
and_oOvBeta UMKG anotehertal and Aelavtikoug  Siokoug kat Evav
avadudpevo GEova mou mapéxel eVENia oe TIAAYLEQ avucnpo(fscw
KaBg Kal avTIKAtaoTacelg Siokou. Alatifetat oe peyédn 3/8" kat 1/2'
KQI TEGOEPQ PEYEBN KOKKOU, KWOIKOTIOINUEVA E Wu’uugm. |

0VTp0 - KKKV Boupyouvdiag | Meaatio - PoC | Aemtd - Avoiyto Pol |
YnéPAENTO — AEUKO.
Xprion; TonoBetrigte Tov aova oe KOVTPa ywvia. Mepdote Tov Sioko

ooy a€ova. MNa KAAUTEPA AMOTENEGHATA, XPNOILOTIOINCTE Ta TEGOEPA
HeyEDN kOKkou S1aBOXIKA OO TO AdGPOTEPO TIPOG TO AEMTOTEPO.

C,  TIPOY Kat i: Moévo
emayyehpatikn xprion. Ot diokol mpoopiovtat yia pia pévo xprion.H
EMQVAYPNOILIOTIONGN  HIMOPEl VA TIPOKAAECEL — Sla0TAUPOUMEVN
HONuVON. H TIapATETApEV EMAQH TOU TIEPICTPOPIKOL EPYAAEIOL pE
TOV 0BOVTIKG 10TO UMOPEL VA TIPOKAAEDEL TOTIKN BEppAvon Kal va
6éoel oe kivbuvo TN (wuKOTTa_Tou TOA@OU.O Xpnatg eival
amoKAELOTIKA UNIEUBUVOG Yia T CUVEUAOTIKN )gr’]an ToU a€ova 1 Tou
Siokou e mapopola mpoiovTa. MNa va anogeuyBei n Tuxaia katdrmoon
TOU TIPOIOVTOG, ElVal QNapaiTNTN 1 EQAPHOYI HIAG TEXVIKAG ONKNG
amopOVWOoNG Tou emepBatikou mediou. EQV UMAPXE! AMOSESEIVEVN
aMEpyia O€ KAMoIo aMG Ta CUCTATIKG TOU, TO TTPOIOV Sev TIPETEL Va

ONOILOTIOLEITaL. .

\mooTeipwon: To Sef(oD)scs Mandrel pmopei va givat o€ autokheloTo
(126 ° C, 147kPa, 16 Aermtd). Mpiv amo TNV amooTeipwor), MPOYwPNoTE

€ Tov  KaBaplopO  XPNOILOTOWVIAE VEPO  Kal  EVCUHATIKO
QTIOPPUTIAVTIKO.
0vBeon: Aiokor: O&eidlo Tou apyhiou, TOAUTEPEPBANKSG alBulévio,
OUVBETIKN pTivn UK, METAANKOI SaKTUAIOL, L ITEQ

;ooTlKE’ﬁ.\‘Agovuc:,MémMu, ) L

UAagn: Na @uhdacoetal oe €npo kal Spocepd pEPOG Kal va
TIDOCTATEVETAN IO TO PWC.
O SeptoDiscs Mandrel  kataokeudetal  oUpQwva  pe TG
TIPOdIAYPAPEG Tou 150 1797.

I'Iagouolclon. )
0102000146 - SeptoDiscs - 120 avapikTol Siokol + agovag
0102000147 - SeptoDiscs avtaMakTiké 1/2"- 50 avapiktol Siokot

Xua)\oBapmu .
102000148 - SeptoDiscs avtaakTikd 1/2"- 50 Siokot xovtpol
yuaroxaetou X . : )
102000149 - SeptoDiscs avtaAakTiké 1/2"- 50 iokot pecaiov
qu)xoﬁug‘nou . ., . )
102000150 - SeptoDiscs avtaMakTiké 1/2" - 50 Siokot Aemtod
Xua)\oBapmu .
102000151 - SeptoDiscs avtalakTiké 1/2" - 50 Siokot £€Tpa Aemtol
qu)\%upmu ) ) . .
102000153 - SeptoDiscs avtaAakTké 3/8"™ 50 avapikTol Siokol
qu)xoﬁug‘nou . ., . .
102000154 - SeptoDiscs avtaMakTikd 3/8"- 50 Siokot xovtpol
Xua)\oBapmu .
102000155 - SeptoDiscs avtalakTiké 3/8"- 50 Siokol peoaiou
qu)\%upmu ) ) ) )
102000156 - SeptoDiscs avtaAakTiké 3/8" - 50 Siokol Aemtol

qu)xoﬁug‘nou . ) . ) |
102000157 - SeptoDiscs avTalakTiké 3/8" - 50 Siokol £ETpa Aemrtol
YuaAoxaptou

SeptoDiscs .
Diskovi za zavrénu obradu i poliranje

SeptoDiscs sistem za zavr$nu obradu i poliranje kompozitnin materijala za
restauraciju sastoji se od abrazivnin diskova | odvojive stezne glave, Sto
omogucava pokretljivost ém okretanju strana, kao i pri zameni diska.
Dostupno u velicinama 3/8” i 1/2” i Cetiri granulacije, oznacene posebnim

bojama.
Grubi - Bordo | Srednji — Roze | Fini — Svetlo roze | X-Fini - Bela.

Kako ce kopucru: Instalirajte steznu glavu pod uglom. Postavite disk na
steznu %Uavu, Za najbolje rezultate koristite cetiri granulacije, sukcesivno od
najgrublje do najfinije. Proizvod se mora koristiti suv, na ma\%m srednjoj
brzini is a povremenim dodirima. Preporucuje se upotreba 10.000 o/min za
najgrublje diskove i 30.000 o/min za naffinije.
Ynosopetrba, ynosoperbe 1 orpaHuderba: Samo za profesionalnu
upotrebu. Diskovi su samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba
moze da izazove unakrsnu kontaminaciju. Produzen kontakt rotacionog
instrumenta sa zubnim tkivom moze izazvati zagrevanje koje ugrozava
vitalnost pulpe. Korisnik ¢e u potpunosti biti odgovoran za kombinovanu
uFmrebu stezne glave ili diska sa slicnim proizvodima. Da bi se izbeglo
slucajno gutanje ovog proizvoda neophodno je primeniti tehniku potpune
izolacije operativnog polja. Proizvod se ne sme Koristiti na pacijentima koji
imaju alergijske reakcije na bilo koju od njegovih komponenata.
Crepunuzauyuja: SeptoDiscs Mandrel se moze sterilisati u autoklavu
(126°C, 147 kPa, 16 min). Pre sterilizacije ocistite vodom i enzimskim
deterdzentom. Rok trajanja mandrele je direkizno povezan sa nacinom
gene upotrebe.

acras: Diskovi: Aluminijum oksid, polietilen tereftalat, sinteticka gumena
smola, metalni prstenovi, pigmenti na bazi vode. Stezna glava: Metal
CK?‘aﬂtMLUTe! Cuvati na suvom i hladnom mestu, zasticeno od sunceve
svetiosti.
Seéaniscs Mandrel je proizvedena u skladu sa specifikacijama iz pravila
IS0 1797.

ujaHTe np
01 82(1100146 - SeptoDiscs - 120 raznih diskova + stezna glava
0102000147 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 raznih abrazivnih diskova
0102000148 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 Grubi abrazivnih diskova
0102000149 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 Srednji abrazivnih diskova
0102000150 - SeptoDiscs dopuna 1/2" - 50 Fini abrazivnin diskova
0102000151 - Septof /2" - 50 X-Fini abrazivnih diskova

e

s dopuna 1
0102000153 - SeptoDiscs refill 3/8" - 50 raznih diskova sa brusnim
papirom , o )
0102000154 - SeptoDiscs dopuna 3/8" - 50 grubih diskova sa brusnim
papirom
0102000155 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 srednjih sandpaper discs

0102000156 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 finih sandpaper discs
0102000157 - SeptoDiscs refill 3/8“ - 50 x-finih sandpaper discs

Ce o850
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