SeptoMatrix Cervical . @
Transparent matrix for Class V restorations

SeptoMatrix Cervical is an instrument used for modelling composites in Class V restorations,
composed by five different sizes and flexible shell shapes. The matrices provide a perfect
subgingival adaptation in the cervical region of the tooth when kept under pressure, besides
al\uwm? the visualization and‘fo\ymerlza_lmn_ol the composite due its transparence. The result is
an excellent tooth anatomy and reduced time in the procedure.

Use: Select among the five available sizes the one which better adjusts to the tooth to be restored.
Adjust the matrix fo the instrument.If the cavity has a sub%\ngwal extension, promote the gingival
retraction. Insert the last layer of composite, compress the matrix against the tooth forcing the
composite to flow to incisal’/ occlusal region. Remove the excesses from the edges of the matrix
and polymerize for 10 seconds through the marix. Remove the matrix and complete the
Fo\ym_enzalmn according to the recommendations of the manufacturer of the composite. Perform
he finishing and polishing procedures.
Available in 5 sizes. . )
Warnings, precautions and restrictions: Professional use. The matrices are for single use only.
Its reuse can cause cross contamination. If there is proven aHer’ge;1 to any of its components, the
product must not be used. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the
gpplmalmn of a fotal islation technique of the operatory fiel o
terilization: The instruments are autoclavable (126°C, 147kPa, 16min.). Before sterilization,
roceed with the cleaning usm$ water and enzymatic detergent.
omposition: Instruments: Polysulfone. Matrices: Polypropylene.
Storage: To be stored in a cool'and dry place, protected from sunlight.

Presentation:

0105040016 - Cervical - 2 + 10 matrices
0105040017 - Gervical - 50 assorted matrices
0105040018 - Cervical - 50 extra large matrices

0105040020 - Gervical - 50 medium matrices

0105040021 - Gervical - 50 small matrices

0105040022 - Cervical - 50 extra small matrices

SeptoMatrix Cervical

Matrice transparente pour des restaurations de Classe V'

SeptoMatrix Cervical est un dispositif servant a modeler les matériaux composites en restaurations
de Classe V. Possédant la forme d'une coquille et cing tailles différentes, elle possede une flexibilité
suffisante pour s'adapter a la région cervicale de la dent lorsqu'elle est comprimée sur celle-ci,
offrant des restaurations d'uneexcellente autonomie et réduisant le temps de finition. Sa
transparence permet une visualisation de la résine et de sa polymérisation.

Usage: Sélectionner parmi les cing tailles disponibles celle qui s'adapte le mieux au cas clinique.
Adapter la matrice sur I'instrument. Si la cavite possede une extension sous-gingivale, effectuer un
écartement de la_gencive. Insérer la derniére couche de résine, comprimer la matrice contre la
cervicale de maniére a ce que I'écoulement de I'exces se fasse de maniere incisif/occlusif. Eliminer
les exces et polymériser pendant 10 secondes; Retirer la matrice et compléter la polymérisation en
se conformant aux recommandations du fabricant du composite.

Disponible en 5 formats.

p et ictions: Usage Les matrices sont a usage
unique. Leur réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsquil existe une allergie
qu_vee a un des composants, le produit ne doit pas étre utilisé. Nous recommandons que
[utilisation des matrices soit toujours accanagnee de I'isolation absolue du champ opératoire,
lans la mesure ou des objets libres peuvent étre dé%\uﬁs ou aspirés accidentellement. .

Composi : Instrumentos: Polisulfona. Matrices: Polipropileno.
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.
Presentacion:

0105040016 Cervical -2 N + 10 matrices

0105040017 - Cervical - 50 matrices surtidas

0105040018 - Gervical - 50 matrices exira grande

0105040019 - Cervical - 50 matrices grande

0105040020 - Cervical - 50 matrices medio

0105040021 - Cervical - 50 matrices pequefio

0105040022 - Cervical - 50 matrices exira pequefio

SeptoMatrix Cervical ®
Matrice trasparente per restauri di Classe V

SeptoMatrix Cervical & uno strumento utilizzato per la modellazione di compositi in restauri di
Classe V, composto da cinque diverse dimensioni e forme flessibili dinvolucro. Le matrici
forniscono un perfetto adattamento sottogengivale nella regione cervicale del dente quando tenuto
sotto pressione, oltre a consentire la visualizzazione ¢ la polimerizzazione del composito grane alla
sua trasparenza. Il risultato & un'eccellente anatomia del dente e tempi ridotti nella procedura.

Uso: Tra le cinque taglie disponibili, selezionare quella che meglio si adatta al dente da ripristinare.
Regolare la matrice sullo strumento. Se la cavita ha un'estensione la

rin marice. Indepartati matricea si complefati polimerizarea conform  recomandarilor
iabricantului de material compozit. Efectlati procedurile de finisare si lustruire.

Disponibile in 5 dimensiuni.
Avertismente, precautii si restrictii: Numai pentru uz profesional. Matricele sunt exclusiv de
unica folosinta. Reutilizarea poate cauza contaminarea fncrucisaid. Daca se cunoaste existenta
wunei alergii la oricare dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat. Pentru a evita
fnghitirea accidentald a acestui produs, este necesara aplicarea unei tehnici de izolare totala a
campului operator. ) N o
Sterilizare: Instrumentele se pot dezinfecta in autoclav (126 °C, 147 kPa, 16 min.). Inainte de
terilizare, curatati cu apa si detergent enzimatic.

it Polisulfona. Matrice: Polipropilena. .

Depozitare: A se depozita ntr-un loc uscat i racoros, ferit de lumina soarelui.

rezentare;
105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 instrumente + 10 matrice
1105040017 - Rezerva de Cervical - 50 de bucati

Gervical - extra-mare, 50 de bucati
Cervical - mare, 50 de bucati -
Cervical - medie, 50 de bucati
Cervical - mica, 50 de bucati
Cervical - extra-mica, 50 de bucati

105040022 - Rezerva de

retrazione gengivale, Inserire ['ultimo strato di composito, comprimere [a matrice contro il dente
forzando il'composito a scorrere verso la regione incisale / occlusale. Rimuovere gli eccessi dai
bordi della matrice e polimerizzare per 10 secondi atiraverso la matrice. Rimuovere la matrice e
completare IaJ)_uMmemzzazmne secondo le raccomandazioni del produttore del composito. Eseguire
Ie procedure i finitura e lucidatura,

Disponibile in 5 dimensioni.

eca e Solo per uso i Le matrici sono solo per uso
sm%o\o. 11 suo riutilizzo pud causare contaminazione incrociata. In caso di allergia accertata a uno
qualsiasi dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato. Si raccomanda che I'uso delle
matrici sia sempre accpmpqiqnato dall'isolamento assoluto del campo operativo, dal momento che
li oqgem puo essere ingerito o aspirato accidentalmente.
terilizzazione: Lo strumento puo essere sterilizzato in autoclave a 126°C, 147kPa, 16min. Prima
della sterilizzazione, procedere alla pulizia con acqua e detergente enzimatico.
Composizione: Strumenti: Polisulfone. Matrici: Polipropilene. )
Conservazione: Deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, al riparo dalla luce solare.

Presentazione, )

0105040016 - Cervical - 2 strumenti + 10 matrici

0105040017 - Cervical refill - 100 unita assortito

0105040018 - Cervical refill - extra grande X 50 unita

0105040019 - Cervical refill - grande X 50 unita

0105040020 - Gervical refill - media X 50 unita

0105040021 - Cervical refill - piccola X 50 unita -

0105040022 - Cervical refill - extra piccola X 50 unita

SeptoMatrix Cervical

Transparentna ksztattka do ubytk6w klasy V

Ksztattki przyszyjkowe to narzedzia stuzace do modelowania kompozytéw w ubytkach klasy V.
SkOadqu siez F\gcju fransparentnych koncowek réznego ksztattu i rozmiaru. Ksztattki zapewniaja
kontrole wizualna | idealna integracje poddziastowa kompozytu w obszarze przyszyjkowym zeba
poprzez_ wywieranie delikainego nacisku podczas polimeryzacji. W rezultacie “uzyskuje Sie
0 idealnych whasciwos w skréconym czasie.

s sont 26°C, 147kPa, 16min). Avant la
faire un nettoyage avec de | "eau et un dét(?vrgem ique.
bom':osl ion: Po\({vsu\iune atrices; F clypm‘)ylene_ X
tock agae:_ Stocker dans un endroit sec, frais et a I abri de la lumiere solaire.
tl%n:

résen
1105040016 - Cervical - 2 +10 matrices
105040017 - Gervical refil - 50 unités
1105040018 - Cervical refil - extra grandes X 50 unités
1105040019 - Gervical refil - grandes X 50 unités
1105040020 - Cervical refil - moyennes X 50 unités
1105040021 - Gervical refil - petites X 50 unités
105040022 - Cervical refil - extra petites X 50 unités
SeptoMatrix Cervical
Transparente Matrize fiir Klasse V Restaurationen

Die SeptoMatrix Cervical ist ein Instrument, welches fiir das Erstellen eines Modells fiir

Kompositfillung bei Klasse V Restaurationen verwendet wird, bestehend aus finf verschiedenen

Grofien unt I latrizen unter Druck eine

?erfekle subgingivale Anpassung an die zervikale Region rund um den Zahn, sowie dank der

ransparenz gine Visualisierung und Polymerisation der Kompositfiillung. Das Ergebnis ist eine
T

Anwendung: Unter den fiinf verfiigbaren GroBen diejenige aussuchen, die am besten zu dem zu
restaurierenden Zahn passt. Die Matrize an das Instrument ansetzen. Sollte die Liicke eine
sun%mgivale Extension ausweisen, fordern Sie eine Gmgwaretraklmn Fiigen Sie die letzte Schicht
der Kompositiillung ein, driicken Sie die Matrize gegen.den Zahn, damit die Kompositfiillung in die
inzisale und okklusale Region flieBt. Entfernen Sie die Uberreste von den Randern der Matrize und
Ep\ymverlsweveﬂ Die fiir 10"Sekunden durch die Matrize. Entnehmen Sie die Matrize und schliefen

ab, gemaB den Empfehlungen des Herstellers der Kompositfiillung.
rarbeitung- und Polierverfahr

ic die F
Realisieren Sie die Endver
Verfiigbar in 5 GroBen.

Hinweis¢ i

Sposéb_ uzycia: Nalezy sposrod pieciu dostepnych rozmiaréw dobra¢ kon’cowki pasujaca
naﬂ?)\ej do"danej sytuacji klmlcznmt Natozy¢ ksztattke na instrument. W przypadku uby{kuw
poddzigstowych nalezy wykonac ref rakc&g (zigsta. Natozy¢ ostatnia warstwe kompozytu, a
nastepnie dosisnac kszlattke do zeba w taki sposob, aby nadmiar kompozytu wyptynat w kierunku
dokoronowym. Usuna¢ nadmiar kompozytu znad brzegOW ksztattki | polimeryzowa¢ przez 10
sekund. Zdja¢ ksztattke i zakoriczy¢ polimeryzacje zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.
Przejs¢ do procedur opracowywania i polerowania wypetnienia.

Dostepne W pieciu rozmiara . X
Ostrzezenia, srodki z iczenia: Tylko do uzytku | Ksztattki
wytacznie jednorazowego uzytku. Wielokrotne stosowanie ksztatiek moze niesc ze soba ryzyko
2akazen kvzwiowych Nie stosowac, jesli u pacjenta stwierdzono alergie na dowolny ze sktadnikow
produktu. W celu zapobiegania przypadkowemu potknieciu produkiu, konieczna jest catkowita
\zo\ac‘a pola zabiegowego. . i

Sterylizacja: Narzedzia nadaja sie do sterylizacji w autoklawie (‘126"0‘ 147kPa, TSm\nJ. Przed
sterylizacja konieczne Hest ich ccziszczenle prze/ pomocy detergentu enzymatycznego i wody.
Sktad: Trzonki: polisulfon. Ksztattki: polipropylen. .
Przechowywanie: Narzedzia powinny by¢ erechowywane w suchym i chtodnym miejscu.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznycl

Postac:

0105040016 - Cervical - 2 narzedzia + 10 ksztattek

0105040017 - Cervical zestaw x50 ksztattek

0105040018 - Cervical zestaw % 50 ekstra duzych ksztattek
0105040019 - Cervical zestaw x50 duzych ksztatek

0105040020 - Cervical zestaw x50 $rednich ksztattek

0105040021 - Gervical zestaw x50 matych ksztatte

0105040022 - Cervical zestaw % 50 ekstra matych ksztattek
SeptoMatrix Cervical @
Transparentni matrice pro opravy 5. tFidy

ise, nen und Ei a ur fiir den i
Gebrauch. Einmalgebrauch. Ihre Wiederverwendung kann zu Kreuzkontaminationen fuhren. Sollten
Informationen zu Allergien gegen eine der Bestandteile vorliegen, darf das Produkt nicht verwendet
werden.Die Verwendung des Produkis muss stets mit der absoluten Isolierung der operativen
Umgebung einhergehen, da die losen Objekte versehentlich verschiuckt oder eingeatmet werden

onnten.

Sterilisation: Die Instrumente konnen per Autoklav- Verfahren sterilisiert werden (126°C, 147kPa,
16min.). Vor der Sterili mit Wasser und enzymati: ittel saubern.
Zusammensetzung: Instrument: Polysulfon Matrizen: Po\%pvop len

Lat};erung: ‘Trocken, kiih! und vor Sonneneinstrahlung geschutzt fagern.

Aufstellung:

0105040016 - Cervical - 2 Instrumente + 10 Malrizen

0105040017 - Cervical Nachfillpackung - 50 Einheiten

0105040018 - Cervical Nachfiillpackung - extra groB X 50 Einheiten

0105040019 - Gervical Nachfiillpackung - groB X 50 Einheiten

0105040020 - Cervical Nachfiillpackung - medium X 50 Einheiten

0105040021 - Cervical Nachfiillpackung - klein X 50 Einheiten

0105040022 - Cervical Nachfiillpackung - extra klein X 50 Einheiten

SeptoMatrix Cervical @
Matriz transparente para restauraciones de Clase V

La SeptoMatrix Cervical es un dispositivo para modelar compuestos en restauraciones Clase V.
Sus puntas en forma de concha, disponibles en cinco tamarios diferentes, poseen la flexibilidad
suficiente para adaptarse a la region cervical del diente cuando se :}reswona sobre la_mismo,
resultando en restauraciones con optima anatomia, reduciendo el tiempo de procedimiento.
Transparente, la matrice posibilita la visualizacion y polimerizacion del compuesto, reduciendo el
tiempo de acabamiento y pulimento.

Uso: Seleccionar entre los_cincos tamafios disponibles el que mejor se adapte al caso en
tratamiento . Adaptar la matriz al instrumento. Si la cavidad se extiende a la region subgingival se
debera promover la retraccion previamente. Al insertar la Gltima capa de composite, Eresmnar la
matriz contra la regidn cervical del diente desde el cuello en sentido incisal/oclusal. Eliminar los
excesos y luego fotopolimerizar For 10 segundos. Eliminar la matriz y completar la
fotopolimerizacion de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto. Realizar los

rocedimientos de acabado y pulido normaimente.

isponibles en 5 tamafios.

y i Uso profesional. Las matrices son de uso Unico.
Su reutilizacion puede causar contaminacion cruzada. En casos de alergia comprobada a
cualquiera de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Se recomienda que la utilizacion
de as matrices esté siempre acompaiada de aislamiento absoluto del campo operatorio, ya que los
objetos sueltos pueden ser deglutidos o aspirados accidentalmente.
Esterilizacion: Los instrumentos son esterilizables en autoclave (126°C, 147kPa, 16 min). Antes
de la esterilizacion, realizar la limpieza con ayuda de agua y detergente enzimatico.

Sulfite 63g/m?
180x210mm
Impresséo 1x1

---- 5vincos de dobra
B C=0 M=0 Y=0 K= 100

Cervical je rjaslvojhgou,iivany' k modelovanf kompozit ﬁﬁ opravdch 5. tridy, sklddd se
z péti raznych velikosti a flexibilnich tvard matric. Matrice poskytuji vybornou adaptaci mist
nachazejicich se pod dasni v oblasti korene zubu, jestlize jsou pod lakem; krome toho umozhuji
d\kg své transparentnosti vizualizaci a polymeraci kompozwlu. Vysledkem je skvéla anatomie zubu a
zkraceni doby zakroku.

Pouziti: Vyberte si z péti dostupnych velikosti tu, kterd se nejlépe prizpGsobf zubu, ktery se bude
spravovat. Upravte matrici podle nastroje. Pokud je dutina rozsirena do mista pod désni, provedte
retrakci désné. Viozte posledni vrstvu kompnzwtu, prim e matrici k zubu tak, aby kompozitni
materidl zatekl do mista incize/okluze. Odstrante prebyvajici material z okraja matrice a provedte
polymerizaci pres matrici po dobu 10 sekund. Sejméte matrici a dokoncete polymerizaci v souladu
s doporucenimi vi/robce kompozitniho materidlu. Provedte dokonéovaci a lestici prace.
K dostani v 5 velikostech. i
Vystrahy, l!)nav,entivni opatreni a omezeni: Pouze pro pouzitl odborniky. Matrice jsou urceny
pouze k jednordzovému ﬁouim', Opakované pouziti maze ZFﬂSObI[ kifzovou kontaminaci. Produkt
se_nesmi pouzivat, pokud byla prokézana alergie na Kieroukoliv ze slozek. Aby nedodlo k
nal‘wdnému spolknutf produktu, je treba pred aplikac provest kompletnf izolaci celého operaéniho
pole.
Sterilizace: Nastroje je mozno dezinfikovat v autoklavu (126°C, 147kPa, 16 min.). Pied sterilizaci
provedte &isténi pomoci vody a enzymatického detergentu.
Slozel astvoﬁ Polysulfon. Matrice: Polypropylen.

Uchovévejte na chladném a suchém misté, chraite pred sluncem.

Provedeni:

0105040016 - SeptoMatrix Cervic:
0105040017 - Nahradn( ndplfy
0105040018 - Nahradni napli
0105040019 - Nahradni ndpli
0105040020 - Nahradni naplry
0105040021 - Nahradnf ndpli
0105040022 - Nahradni napli

- 2 néstroje + 10 matric
Cervical - 50 kust
Cervical - extra velké X 50 kus
Cervical - velké X 50 kusa
Cervical - stredni X 50 kusa
Cervical - malé X 50 kusa
Cervical - velmi malé X 50 kust

SeptoMatrix Cervical
Matrice transparenta pentru restaurari de clasa a V-a

SeptoMatrix Cervical este un instrument folosit pentru modelarea materialelor compozite Tn
restaurari de clasa a V-a, fiind realizata in cinci dimensiuni diferite si cu forme flexibile. Matricea
ofera o adaptare subgingival perfecta Tn regiunea cervicald a dintelui atunci cand este tinuta sub
Preslune, pe_langa faptul ca permite vizualizarea si Eollmenzavga_maley\alulu\ compozit datorita
ransparente sale. Rezultatul este o anatomie excelenta a dintelui si un timp redus al procedurii

Utilizare: Selectati dintre cele 5 dimensiuni disponibile pe cea care este cel mai bine adaptatd la
dintele care trebuie restaurat. Ajustati matricea [a instrument. In cazul in care cavitatea prezinta o
extensie subgingivala, promovati retragerea me]wajé Introduceti ultimul strat al materialului
compozit, comprimati matricea impotriva dintefui fortand materialul compozit sa curga in regiunea

incisiva/ocluzala Indepartati excesul de la marginile matricei si polimerizati timp de 10 secunde

ix Cervical
Mposp: MaTpuLa 3a Bb3C KnacV
SeptoMatrix Cervical e uHcTpymeHT 3a Ha

Bb3CTaHMBABAHNA Knac V, HaninyHm B NeT pasnnyHu pasmepa v rbBkasm popmaru.
MatpuumTe ocurypsiaT nepdeKTHa afanTauva Nopj BEHLUTE B LiEPBUKANHWA
paiioH Ha 3b6a TN HAaTACK, Tbil KaTo Ca MPO3pauHi, Te CbWO OCUrypAsat
BMANMOCT 11 NONVMEPM3aLMA Ha KOMNO3wWTa. PesyntaTeT e OTMuHa “3bOHa
aHaTOMWA 1 CKbCEHO BpeMe 3a NpoLeaypara.

Ynotpe6a: OT neTTe HanuuHu_ pasmepa, u3bepete To3u, KOWTo ce ¢uKcupa
Haii-106pe KbM 3563, KOWTO TpAGBEa Aa ce pecTaBpupa. DUKCMpaiiTe MAaTPULATa Ha
VHCTPYMEHTa. AKO KyXiMHaTa NpO/b/kaBa 10 PaioHa ojl BEHUWTe, OTApbIHETe
BeHUWTe. BMbKHETe MoC/IeiHnA MIacT OT KOMMO3ITa, HaTICHETe MaTpULaTa Kb
356a KaTo NPUMHYAMTE KOMO3UTa A NOTeue KbM UHUM3ANHVA /OKNY3aNHIA PAiioH.
OtcTpaHeTe U3MwbKa OT pbOOBeETE Ha MaTpUUaTa v NoaMmMepusMpaiTe 3a 10
ceKyHay npes matpuLata. OTcTpaHeTe v

cnopep Ha

ur
Panvlwa B 5 pa3mepa.

Ha P 7

MepKI 1 orp: : Camo 3a npodecvioHanta
ynotpeba. ca camo 3a ynotpe6a. MosTopHa

MOXe fa AoBefe A0 KPbCTOCAHO 3apasaBaHe. POAKTHT He TpaAbBa Aa ce
V3M013Ba 3a MauUMEHTV, KOWTO MOKa3BaT anepriyHil Peakuun KbM HAKOM OT
HerouTe KOMMOHEHTU. 3a Ja M30erHete CflyyaiiHO rbfiTaHe Ha MPoAyKTa e
HEOBXOAMMO Aa M3MON3BaTe TexHWKA Ha MbAiHA N30M1aLMA Ha OMepPauLMOHHOTO

e.

Crepunmsauns: VIHCTpYMEHTBT MOXe fa Gbae CTepUIM3NpaH B aBTOKNaB npu

126°C, 147kPa, 16min. lMpean cTepnn3auyns, nouyncteTe C BOAa M eH3NUMeH

NoYNCTBaL Npenapar.

CbcraB: VHcTpymenTu: MonucyndoH. Matpuum: MonunponuneH.
: Jla ce ¢ Ha cyxo 1 MACTO, 3y or

p :
CTbHYeBa CBETNHA.
MpeactasaHe:

0105040016 - Cervical - 2 MHCTpymeHTa + 10 MaTpULn

0105040017 - Cervical - 100 6poiikn

0105040018 - Cervical - eKcTpa Masnku X 50 6poiiku

0105040019 - Cervical - Manku X 50 6poitku

0105040020 - Cervical - cpefiHm X 50 bpoitku

0105040021 - Cervical - ronemu X 50 6poiikn

0105040022 - Cervical - eKcTpa ronemu X 50 6poiiku

ieplnMaﬁrix_ Cervical @
tlatsz6 matrica V. osztalyd tomésekhez

A SeptoMatrix Cervical egy kompozitok formazésara alkalmas, V. osztly(i tomések készitésekor
hasznalhatd eszkoz, amelyre 6t kulonbozo méretben kaphat6 rugalmas hej illeszihetd. Me?ie\elfs
U{nmas i akorlasdval a matricak tokéletesen adapldlhalok a fognyakndl az iny alatli tertletekhez.
Attetszoek, ezért lehet6vé teszik a vizudlis kontrollt és a polimerizalast is. Eredménykeént kivald
anatémiai forma érhet6 el, a kezelési idGtartam rovidiilésével.

Hasznalat: Vlassza ki a rendelkezésre all6 méretek kiizill azt, amelyik a legjobban igazodik a
helyredllitandd foghoz. lllessze fel a matricdt az eszkozre. Ha az direg subgingivalis kiterjedésd,
segitse el6 a foginy visszahtzodasat. He\iezze be az utolso réteg kompozitot, majd nyomia rd a
malricét a fogra, arra kényszeritve ezzel a kompozitot, hog&/ az az al 4l
terilelek felé. Tavolitsa el a matrica széleinel tdlcsordult an_ya$0t, majd erizaljon 10
masodpercig a mairican keresztiil. Tavolitsa el a matricat, majd fejezze De a polimerizlast a
kompozit anyag g%ér‘lma altal javasolt eljarasnak megfeleléen. Végezze el a finirozast és polirozést.

5 méretben kaphato. o ) N )
F v és korlatc Kizérélag rendel6i haszndlatra. A matricdk
csak cayszer hasznla ( ] est okozhal. Az

barmelyikére allergids ezen termek nem Atermék véletlen

elkertileséhez teljes izolalast szikséges alkalmazni a munkateriileten o
Sterilizalast: Az eszkiz autoklavban sterilizalhat6 126 °C-on, 147 kPa-on 16 percig. Sterilizdlds
elott tisztitsa meg vizzel és enzimes mososzerrel

Termék-osszetételenkénti: Eszkozok: poliszulfon. Matricak: polipropilén.

Tarolas: Szdraz, szellGs, napfénytol védet helyen tarolando.
Termékbemutatok:

0105040016 - Gervical - 2 eszkdz + 10 matrica
0105040017 - Gervical uténtdltd

0105040018 - Gervical utantoltG - extra kicsi X 50 db
0105040019 - Gervical utantol icsi X 50 db
0105040020 - Cervical utantlté - kizepes X 50 db
0105040021 - Gervical utantdlt6 - nagy X 50 db
0105040022 - Cervical utantdlté - exira nagy X 50 db
SeptoMatrix Cervical . @
Transparentnd matrica na opravy 5. triedy

SeptoMatrix Cervical je ndstroj, pouiivan{' pri modelovani kompozitnych materidlov pri opravach
triedy V, skladé sa z piatich roznych velkostia flexibilnych tvarov matric. Matrice poskytujd vyborni
adaptaciu miest nachadzajicich sa pod dasnom v oblasti korena zuba, ak st pod tlakom; okrem
toho umoznuju vdaka svojej ranspareninosti vizualizaciu a polymerizaciu kompozitu. Vysledkom
je skveld anatomia zuba a skratenie €asu zakroku.

Poutzitie: Vyberte si z piatich dostupnych velkosti tu, klora sa najlepSie prispdsobi zubu, ktory sa
bude opravovat. Upravte matricu podIa néstroja. Pokial je kavita rozsirena do miesta pod dasnom,
vykonajte refrakciu dasna. Vlozte poslednd vrstvu kompozitného materidlu, stlate matricu smerom
k zubu a nechajte kompozit zatiect do incizalnej/oklizne] oblasti. Odstranite prebytocny materidl z
krajov matrice a vykonajte polymerizéciu cez matricu pocas 10 sekind. Snimie” mairicu a
lokongite polymerizaciu v stlade s odporGéaniami vyrobcu kompozitného materidlu. Vykonajte
dokoncovacie a lestiace Eréne.
_dispozicii v 5 velkostiach. . X
Vystrahy, preventivne opatrenia a obmedzenia: Iba na pouzitie odbornikmi. Matrice si ur¢ené
iba na_Jednnvazove pouzitie. Opakované pouzitie moze sposobit krizova kontamindciu. Produkt sa
nesmie pouzivat u pacientov, ktori maji alergické reakcie na ktordkolvek zo zloziek. Aby nedoslo k
nahodnemu prehltnutiu produktu, je potrebné pred aplikaciou vykonat kompletni izolaciu celého
opera¢ného pola. - . .
Sterilizacia: Nastroj je mozné sterilizovat v autoklave FH 126 °C, 147 kPa pocas 16 min. Pred
sterilizaciou vykonaje ¢istenie pomocou vody a enzymatického detergentu.
Zlozenie: Nastroje: Polysulfon. Matrice: Polypropylen.
Skrl‘m{ovan! Uchovavajte na suchom a vetranom mieste, chrante pred sinkom.

otovenie:

0105040016 - Cervical — 2 ndstroje + 10 matric

0105040017 - Gervical nahradnd ndplii - 100 kusov
0105040018 - Gervical nhradné napiri - extra malé x 50 kusov
0105040019 - Cervical nahradna naplr - malé x 50 kusov
0105040020 - Cervical nahradna ndpln - stredné x 50 kusov
0105040021 - Cervical nahradna napln - velké x 50 kusov
0105040022 - Cervical nahradna naplr - extra velké x 50 kusov




SeptoMatrix Cervical @
Transparatie matrix voor restauraties van klasse V

SeptoMatrix Cervical is een apparaat dat gebrulkt zal worden voor

restauvam]u Prilagodite matricu instrumentu. Ako kavitet ima proSirenje ispod gingive, osigurajte
el rakmLu qingive. Umetnite zadnji 5\0} kompozita i pritisnite matricu na zub tako da osigurate
rotok kompozita u podrucje kaviteta / okluzalno podrugje. Uklonite viSkove s rubova matrice i

klasse V restauraties, samengesteld door 5 verschillende maten en felxibele sche\p vormen, De
matrices zorgen voor een perfecte aanpassing in het cervicale gebied van de and wanneer deze
onder druk word gehouden. Ook geldend voor het toestaan van de visualisatie ef

matricu 10" sekundi. Uklonite matricu 1 dovrSite polimerizaciju u skladu s
proizvodaca kompozita. lzvrSite postupke zavr$ne obrade i poliranja
Dostupno u 5 veli¢ina.

de composiet vanwege de transparantie. Het resultaat is een uitstekende \and anatomie en een
kortere procedure.

Gebruik: Selecteer 1van de 5 beschikbare maten die het best gast bij de tand om deze te herstellen.
Pas de matrijs aan, aan het instrument. Als de holte een uitbreiding heeft raden we de gingivale
intrekking aan. Plaats de laatste laag van de composiet, de matrix te comprimeren tegen de tand
dwingt de composiet te stromen naar incisie/occlusale regio. Verwijder de excessen van de randen
van de matrix en polymeriseer voor 10 seconden door de matrix. Verwijder de matrgs en voltooi de
polymerisatie volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het composiet. Voer de afwerking en
polijst procedures uit.
Verkrijgbaar in 5 maten.
Waarschuwingen, { Alleen voor ehrulk
De matrijsen kunnen maar 1 keer gebruikt wuvden Als er een bewezen aHergle van komt, mag het
product met qebruikt worden. Het wordt aanbevolen dat het gebruik van de matrices altijd gepaard
gaat met absolute isolatie van het operatieveld, omdat losse voorwerpen kunnen worden ingeslikt
of per ongeluk worden opgezogen.
Sterilisatie: Het apparaat kan worden gesterilliseerd door een autoclaaf bij 126 °C, 147kPa, 16min.
Vo sterilisatie verder met de rem\gm? met behulp van water en een anzymatisch wasmiddel.
Samenstelling: Instrumenten: Polysulon. Matrijs: Polypropyleel
Eewarin‘ Bewaren moet in droge en opgeborgen plekken waar geen zonlicht kan komen.
resentatie:

0105040016 - Cervical —2 mstrumemen +10 matrijsen

0105040017 - Cervical refill — 100 st

0105040018 - Gervical refill - exrira klem X 50 stuks

0105040019 - Cervical refill - klein X 50 stul

0105040020 - Cervical refill — middel X 50 s uks

0105040021 - Cervical refill — groot X 50 st

0105040022 - Cervical refill —extra groot X 50 stuks

SeptoMatrix Cervical

Matriz transparente para restaurades de Classe

SeptoMatrix Cervical & um dispositivo para modelar compdsitos em restauragdes Classe V. Suas

pontas em formato de concha, disponiveis em cincotamanhos diferentes, possuem flexibilidade
suﬁcleme para se adaptar a regido cervical do dente néuandu compnm\da sobre 0 mesmo,
resultando em  restauracges com Gtima anatomia, reduzindo o tempo de  procedimento
Transparente, a SeptoMatrix Cervical Ipossm\h\a avisualizado e polimerizaco do composito,
reduzindo o tempo de acabamento e polimento.

Uso: Selecionar dentre 0s cincos tamanhos disponiveis o que melhor se adaplar a0 Caso. Adaplar
a malriz ao instrumento. Se a cavidade tiver extensao

i ogranicenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Matrice sluze za
jednokratnu upotrebu. U slu¢aju ponovne upotrebe moze do¢i do unakrsne kontaminacije. U
slucaju dokazane alergije na neku od komponenti, nemojte upotrebljavati prmzvnd Kako biste
izbjegli nehoti¢éno gulan‘e proizvoda, nuzno eupolpunosl\ izolirati operativno p Dﬂ

Sterilizacija: Instrument mozete sterilizirati parom pri 126 °C, 147 kPa, 16 min. Prije sterilizacije
predmet ocistite pomocu vode i enzimskog deterdzenta.

Sastav: Instrumenti: Polisulfon. Matrice: Polipropilen.

Skladistenje: Skladistite na suhom i hladnom mj estu, podalje od sunéeve svjetlosti

Vanéaclde le voda: )
Cervical -2 +10 matrica
0105040017 - Gervical - dopuna 50 kor d
0105040018 - Cervical - jako velike X 50 komada
0105040019 - Gervical - velike X 50 kom:
0105040020 - Gervical - srednje vehke X 5(] komada
0105040021 - Gervical - male oma
0105040022 - Gervical - iznimno ma\e X SU komada
SeptoMatrix Cervical . @
Prozorna matrica za rekonstrukcije razreda V

SeptoMatrix Cervical je instrument za ih materialov pri

razreda V v petih razli¢nih velikostih in s pnlagodlpvo obliko Iupme Ko so matrice pod prmskom
popolno rilagoditev v cervikaln H.Frede\u 20ba, poleg tega pa zaradi

svo‘e prozornosti omogocajo grsg\e in polimerizacijo kompozitnega materiala. Rezultat je odli¢na

anatomska oblika zoba'in krajSi €as izvedbe postopka.

Kako uporabiti: Med petimi razlicnimi velikostmi izberite tisto, ki se najbolje unlePa
rekonstruiranemu zobu. Prilagodite matrico instrumentu. Ce se kaviteta nadaljuje v subgingivalni
Fredel odmaknite dlesen. Vstavite zadmolu\asl kumf)ozwmega materiala, pritisnite matrico nazob in
tako iztisnite kompozitni material v incizalni/okluzalni predel. Odstranite presezke z robov matrice
in polimerizirajte deset sekund skozi matrico. Odstranite matrico in dokonca&le polimerizacijo v
sk\ladu s priporogili proizvajalca kompozitnega materiala. lzvedite postopke zakljuéne obdelave in
oliranja.
a volﬁu v petih velikostih.
Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. Matrice so namenjene za
enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzrogi navzkrizno kontaminacijo. lzdelka ni dovoljeno
uporabl a\l prldpacwemm zalergijskimi reakcijami na katero koli od njegovin sestavin, Da pamem ne

gengwa Ao inserir a dltima camada de resina, comprimir a malriz contraa veg\ao cervical do deme
le Maneira que 0 escoamento do excesso Seja para incisal / oclusal. Remover 0s excessos e
polimerizar por 10 sequndos. Remover a matriz e completar a polimerizagao de acordo com o
recomendado pelo fabricante do compdsito. Realizar os procedimentos de acabamento e polimento
normalmente.

Disponivel em 5 tamanhos.

Adverténcias, precaugdes e restricdes: Uso profissional. As matrizes séo de uso Unico. Sua
reutilizagdo pode causar contaminagdo cruzada, Em casos de alergia comprovada a qualquer um de
seus componentes, 0 produto nao deve ser utilizado. Recomenda-se que 0 uso das matrizes seja
sempre acompanhado pelo isolamento absoluto do campo operatdrio, pois objetos soltos podem

ser engolidos ou aspirados acidentalmente.
em autoclave (126°C, 147kPa, 16min). Antes da
esterilizagao, realizar a limpeza com auxilio de dgua e detergente enzimatico.
Composicao: Instrumentos: Polisulfona. Matrizes: Polipropileno.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco & a0 abﬂgo da luz solar.

ao;
0105040016 - Cervical - 2i 0 matrizes

0105040017 - Cervical refil — 100 unid. sorl idas

0105040018 - Cervical refil — extra grande X 50 unid.

0105040019 - Cervical refil — grande X 50 un

0105040020 - Cervical refil — média X 50 umd

0105040021 - Cervical refil — pequena X 50 unid.

0105040022 - Cervical refil — extra pequena X 50 unid.

SeptoMatrix Cervical

Mpo3pauHan maTpuLa Ana pectaBpauuii V knacca

SeptoMatrix Cervical - 370 MHCTPyMmeHT, ucl ana
KOMNO3UTHbIX pecTaEpaqu npU pecraspauex o V Knacca, COCTOALWIA W3 NATY

TU6KoI opmbi. Marpuuibl_obecneuvigaior
waeanshyio noqqecueay»o ananraumo B NpULIEEYHOI OBNACTY 3y6a NpY AaBNEHIN
Ha Hee, KpOME TOTO OBECMEUNBAIOT XOPOLLYK BU3yanu3aLyio PaGOUero Mona 1
KaueCTBeHHYI0 MONMMEPM3aLVIO 3a CYET NPO3PauHOCTU. Pesynbratom ABRAETCA
npeBocxoAHan 3y6auc BPeMeHM Ha pec

YKasaHne Ha wcl : B 6 W pasmep B
COOTBETCTBUY C PECTABPUPYEMbIM 3y60M. YCTaHOBUTE MATPULLY Ha MHCTPYMEHT. Ecn
ONIOCTb PACTIONAraeTCcs HIKE Kpad AECHbI, BLINOJIHUTE PeTpaKuvio Aeckbi. Mocne
HANIOXeHINA MOC/IEAHEro CNIOA KOMMO3NTa NPYXMIATE MaTPULy K 3Oy, Tak, YToGbI
KOMMO3HT NOTEK K Pe3LOBOMY / MPUKYCHOMY PerioHy. CHIUMMTE 3NMLIKA C Kpaes
MaTPVILb! 1 BBINOAHWUTE NONMMEPU3ALMIO Yepe3 MaTpuLly B TedeHue 10 ceKyHa,
Y6epute MaTpully W 3aBepuwwte MONVMEPU3AUMIO B  COOTBETCTBUM  C
PEKOMEHAALVMAMYA ~ NPOM3BOAUTENA  KOMMO3WTA. BbinOAHMTE  WAMGOBKY 1
NONNPOBKY.

JHocTynHo 5 pasmepos.

Mpeaynpexaexus, Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTU W orpaHuueHns: Tonbko AanA
NPOGECCUOHANLHONO NpUMEHeHNsA. MaTpULbl MOXHO MCMO/b30BaTb TONLKO OAVH
pas. [OBTOPHOE MCMIONb30BAHVE MOXET NPUBECTU K NEPEKPECTHOMY 3apaXeHMIO.
3anpel|eHo 1CroNb30BaTb MPOAYKT B C/Iy4ae aepriu Ha lo6oii U3 KOMMOHEHTOB.
Yro6b1 136¢ CAy4aliHoro npor; v3genus,

TIONIHYI0 30NALMI0 ONEPALMOHHOTO MONA.

Crepunm3aus: VIHCTPYMEHT MOXHO CTepun30BaTh B aBToKase npu 126 °C, 147 Kla,
16 MuHyT. Mepen c OUMCTKY € MC BOAbI 1

b\ po?o ltnil izdelka, morate obvezno uporabiti tehniko popolne |zu\aczue de\uvne%
Sterilizacija: \nslrument JeJ)rlmeren 2 slemlzacuo v avtoklavu pri 126 °C, 147 kPa, 16 min. Pred
sterilizacijo ga ocistite z vodo in ki vsebuje encime.
menti: polisulfon. Matr
enje: ivanm na suhem in h\adnem mestu, za$&iteno pred sonéno svetlobo.
Razlicice iz
0105040016 - Cervical -2 +10 mat \r\c
0105040017 - Cervical dodatne ma\mce 100 kos
0105040018 - Gervical dodatne matrice - zelo vehke X 50 kosov
0105040019 - Gervical dodatne matrice - velike X 50 kosov
0105040020 - Cervical dodatne matrice - srednje X 50 Kosov
0105040021 - Cervical dodatne matrice - majhne X 50 kos|
0105040022 - Cervical dodatne matrice - zelo majhne X 50 knsnv
SeptoMatrix Cervical @
Caurspidiga matrica V klases restauracijam

Cervical ir ko izmanto &Sanai V. klases
restauracijas; tam ir elastigas piecu dazadu lielumu un formu veidnes. Atrodoties zem spiediena,
malricas nevama,lam\ veic zemsmaganu adaptacijas funkeiju zoba kaklina regiona, turklat tas ir
caurspudugas un tadejadi nodrosina redzamibu un kompozitmateriala polimerizésanas iespeju
Rezultata tiek izveidota preciza zoba anatomija un samazinats procedarai nepiecie3amais laiks.

Lietosana: No pieciem lielumiem izvélieties to, kurs restauréjamajam zobam ir vispiemérotakais.

Uzstadiet matricu uz instrumenta.Ja dala kavitates i zem smaganam, veiciet Smaganu retrakciju

leklajiet pedeﬂu kompozitmateriala kartu un piespiediet matricu pie zoba, lai kompozitmaterialu

virzitu uz okluzalo virsmu. Nonemiet parpalikumus no matricas malam un 10 sekundes

thmenze jiet caur matricu. Nonemiet matricu un pabeidziet polimerizaciju, ievérojot
ompozitmateriala razotaja isteikumus. Veiciet pecapstradi un puledanu.

Pieejami 5 i

Endma]tum\ ribas pasakumi un ierobezojumi: Tikai profesionalai lieto3anai. Matrica

paredzeta VIEH[EIZEJBI Iletosana\ Atkartota lieto3ana var izraisit savslaree}n piesarojumu. Ja ir

zmams par alergiju pret kadu no sastavdalam, izsiradajumu nedrikst lietot. Lai ‘izstradajums
nejausi netiktu nonts, operacilas laukam janodrosina p\lmgca \zo\acg

Sterilizacija: Instrumentu var sterilizét autoklava pie 12! 147 kPa, 16min. Pirms sterilizacijas

veiciet {iriSanu ar adeni un fermentativu mazgaSanas lidzeki.

Instrumenti: polisulfons. Matricas: polipropiléns.

IUzglabasana Uzglabat vésa un sausa vieta, arpus saules gaismas.

0105040016 - Cervical - 2 instrumenti +10 matricas

0105040017 - Cervical rezerve - papildeksemplari - 100

0105040018 - Gervical rezerve - F F\\deksemp\an sewgk\ I\ela Xheh 50 gab.
0105040019 - Cervical rezerve - liela Xpapildeksempla 3

0105040020 - Cervical rezerve - videja Xpap\ldeksemp\an deﬂﬁ [) jab.
0105040021 - Gervical rezerve - maza Xﬁap\\deksemp\arl mazi, 50 gal
0105040022 - Cervical rezerve - papildeksemplari - seviski maza Xmazw 50 gab.
SeptoMatrix Cervical @
Labipaistev matriits V klassi taastustoddeks

SeptoMatrix Cervical on instrument, mida kasutatakse komposiitide modelleerimiseks V Klassi
taastustoodes ja mis koosneb viiest eri suurusega ja painduvast kestakujust. Malriitsid tagavad
surve all hoituna tdiusliku subgﬂngwaalse kohale sobitumise hambakaela piirkonnas, lisaks sellele,
et need voimaldavad tanu Iabipaistvusele komposiiti ndha ja selle kovastumist. Tulemus on

(EPMEHTHOTO MOIILETO CPeACTa.

Cocras: MHCTpymenTs: Monucynbor. Matpuust: Monvnponunen.
XpaHeHus: XpaHuTb & cyxom MecTe BHe <
nyuem

Bapual
01050400W6 Sep(oMamx Cervncal 2 MHCTpyMeHTa + 10 MaTpuL
Cervic: KOMMnekT - 100 wr

01 050400W 8 S i Cervlcal it i KOMMNEKT — ym:Tpa Mam:le X
wryk

0105040019 - ix Cervical A 1 KOMMNEKT — Manble X 50 Wwryk

0105040020 - Cervical a¢ i KOMNNeEKT - cpeaiHve X 50

wryk
0105040021 - SeptoMatrix Cervical nononHuTeNbHbI KOMNNEKT — 6onblure X 50

0105040022 SeptoMatrix Cervical BOMONHUTENbHbIIA KOMMNEKT — ynbTPa GoNbwe
X 50 ur

SeptoMatrix Cervical

Prozirna matrica za restauracije klase V'
SeptoMatrix Cervical instrument je koji sluzi za modeliranje kompozitnih materijala_kod
restauracija klase V, a sastoji se od pet razlicitih velicina i fleksibilnih Skoljkastih oblika. Matrice
omogucavaju savrSenu prilagodbu ispod desni, na najuzem dijelu zuba kad zadrzite pritisak te
omogucavaju vizualizaciju i polimerizaciju kompozita zbog svoje prozirmosti. Rezultat je izvrsna
anatomija zuba i skraceno vrijeme postupka.

Kako koristiti: Od pet dostupnih veli¢ina odaberite onu koja se najbolje prilagodava zubu za

hamba anatoomia ja lihem protseduuri aeg

Kuidas kasutada: Valige viie saadaval oleva suuruse hulgast selline, mis sobib

SeptoMatrix Cervical @
Skaidri V' klases restauravimo matrica

SeptoMatrix Cervical yra modeliuoti V klases restauravimo kompozitu naudojamas instrumentas,
esantis penkiy sk\mn% y dydziy ir lanksciy apvalkalo formy. Del matricy uztikrinamas pulkus
subglnqlvahms prisitaikymas prie danties kakleljo srities, jj spaudziant, be to, leidzia vizualizuoti ir
polimerizuoti kompozita dél jo permatomumo. Rezultatas — puiki danty analuml a ir sutrumpéjes
procedaros laikas

Naudojimas: Pasirinkite i§ Fenk\ turimy dydziy tokj, kurj bus galima geriausiai pritaikyti
restauruojamam danciui. Pritaisykite matrica ?ne mstrumen*o Jei ertme turi subgingivaling
Dall?eﬂmq, atitraukite dantenas. Uzdeékite paskutinj kompozito sluoksnj, prispauskite matrica prie
dantles, kad kompozitas sutekety j incizine ar okliuzine sritj. PaSalinkite pertekliy nuo matricos
kradty ir polimerizuokite 10 sekundziy per matncaI Nuimkite matrica ir baikite polimerizuoti
3ekd§rgl Iéumpozwto gamintojo nurodymus Nudailinkite ir nupoliruokite.

ra

Ispéjit iam naudojimui. Matricos
sku‘los Uk “vienkarl iniam naudo imui. Pakanohms naudopmas gah salygoti kryzminj uzkretima.
Pasireiskus a\ergléal vienai i§ sudedamyjy daliy, gaminys negali bati naudojamas. Siekiant
i8vengti netycinio Sio gaminio nurijimo, butina taikyti p\\no operacinés zonos izoliavimo technik:

qali bati utoklavu 126 °C, 147 kPa, 16 min. Prie:
slemhzumant i3plauti vaguemu ir enziminiu valiklu.

atricos:
Lalkymas Lalkyn sausoje ir vésioje vietoje, saugoh nuo saulés spinduliy.
Pateikim:

0105040016 - Cervical -2 i +10 matricy,

0105040017 - Gervical papildymas - 100 vienety

0105040018 - Cervical papildymas - ypa¢ d\deh po 50 vienety

0105040019 - Cervical papildymas - dideli po 50 vienety

0105040020 - Cervical papildymas - vidutiniai po 50 wenelq

0105040021 - Cervical papildymas - mazi po 50 vienety

0105040022 - Cervical papildymas - ypa¢ mazi po 50 vienety

SeptoMatrix Cervical @
Alapavég TEXVNTO TOIXWHA YIa ATTOKATACTACEG KAAoNnG V.

To SeptoMatrix Cervical eivai éva 6pyavo Tou XpnaioTolE(Tal yia  Slapépewon
PNTIVV O€ amokataoTdoelg kKAdong V, Satibetatl oe névte SlapopeTikd peyedn Kat
EUENKTA  oxfpata KeAU@oug. Ta Texvntd Toixwuata e&aopahifouv Térela
UTTOOUNIK) TIposappOYr ~ 0TV uuxsvm% TIEPIOX TOU  SovTiol  Tav Toug
£pappoletal mieon. Emiong, kaBlotd duvari _Tnv  omtikomoinon Kal Tov
TIOAVHEPIOHO TNE PNTIVNC X&PN 0TN Slagaveld Tou. To anotéleopa eival EEIPETIKN
Qavatopia Twv SOVTIWV Kal HEWHEVOC XPOVOG EMEpBacnC.

Xprion: EMAéETe HeTafl Twy mévie SoBEowy peyeBdy ekeivo Tou Taipialel
KAAUTEPA 0TO SOVTL P0G AMOKATAGTAON. MPOCAPHOGTE TO TEXVNTS TOlXWHA OT0
Spyavo. Ev n koA6TNTa Exel unoouAiky eméktaon, e€wbroTe TV anwbnon Twv
©oUAWV. ToMOBETHOTE TO TENEUTAIO OTPWHA PNTIVNG, CUUTIECTE TO TEXVNTO TOiXWHA
£vavTi Tou SovTioy avaykaovtag T pnTivn va péet PO TV KOTITIKI/HAonTIKY
TEPIOXN. AQAIPEDTE TNV TTEPIOTEID QMO TA AKPA TOU TEKVITOU TOIXWHATOG Kat
TIOAUHEPIOTE yia 10 SEUTEPOAETTA HEOW TOU TEXVITOU TOXWHATOG. AQAIPETTE TO
TEXVTO ToiXwHA Kat HIE TIC OUOTATEIG
Tou KGTGOKEUCIOTT] e pNTivG. EKTEMEOTE TiC Bladikacies vpiopatog Kai

oTizBwot

Alaesclpo oes Heyéon.

Mpoeioroifoeic, MpoGUAGEEIS Kat i: Mévo yia A xorion.
Ta TexvTd To@HaTa TPoOpICovTal Yid ia H6vo Yprion. H Enavuxpnolponolr]cr]
umopei va . Av Uy aMEpyia OE KATol0

and Ta CuUCTATIKA TOU, TO TIPOIOV Bev npénsn va xpnmponmnezl H xprjon mavek
OLVIOTATAI TTAVTOTE Yia val , amaiteitat
TARPNG TEXVIKH AMOHOVWONG TESIOU.

Anoateipwon: To 6pyavo pmopei va anooTelpwdei pe autdkheloto oe 126° C,
147kPa, 16 Aerrta. Mplv and v pwon, e

XPNOIHOTIOIVTAC VEPS KAl EVIVUATIKO ANOpPUIAVTIKO.

20vBeon: Opyava: MoAucouApévn. Texyntd Toixduata: MoAunporuAévio.
®oNagn: Na puldooeTal o€ ENpd Kat dPooEPS [IEPOC Kal va TTPOCTATEVETAL amo TO
Qwe,

Napouaiaon:

0105040016 - SeptoMatrix Cervical - 2 6pyava + 10 priTpec

0105040017 - SeptoMatrix Cervlcaluvm)x\unlm 100 povadeg

0105040018 - SeptoMatrix Cervical avtalakTiké - TOAU peyaho X 50 povade
0105040019 - SeptoMatrix Cervical avtaA\akTiko - peyaho X 50 povadeg
0105040020 - SeptoMatrix Cervical avTaA\akTiko - peaaio X 50 povadeg
0105040021 - SeptoMatrix Cervical avtaAAakTiké - pikpo X 50 povadeg
0105040022 - SeptoMatrix Cervical avTaAAaKTIKO - UEPAETTTO X 50 povadec

SeptoMatrix Cervical
Transparentna matrica za restauracije klase V

SeptoMatrix Cervical je instrument koji se karisti za modelovanje kompozita u restauracijama klase
V, sastavljen od pet razliitin veli¢ina i fleksibilnih oblika koljki. Matrice omogucavaju savrsenu
subgm ivalnu adap\am]u u cervikalnom podrugju zuba kada se drzi pod pritiskom, i zahvaljuju¢i
i kompozita. Rezultat je izuzetna

analomua zuba i skraceno tra%an]e postupka.

Kako ce kopucrw: Izaberite od pet dostupnin velicina jednu kol)a najvise odgovara zubu koji se

restaurira. Prilagodite matricu instrumentu. Ako supmﬂa ima subgingivalni produzetak, izvedite

Eov\aceme gingive. Stavite poslednji sloj kompozita, pritisnite matricu prema zubu | naterajte
ompozit da ude u incizalno/okluzalno \)odruqe Uklonite viskove sa ivica matrice i polimerizujte

10 sekundi kroz matricu. Uklonite matricu i zavr3ite polimerizaciju u skladu sa preporukama

proizvodaca kompozita. lzvrSite postupke zavrdne obrade i poliranja.

Dostupno u 5 veli¢ina.

orp: : Samo za upotrebu. Matrice su
samo za jednokratnu upmrebu Ponovna upotreba moze da izazove unakrsnu kontaminaciju.
Proizvod se ne sme koristiti ako postoji dokazana aler%ua na bilo koju od njegovih komponenata.
Da bi se izbeglo sluéajno gutanje ovog proizvoda neophodno je primeniti tehniku potpune izolacije
uperalwnog polja.

F Proizvod je z upotrebu, ali i mogu da se odluce da ga
sler\ iSu pre upolrehe Pre senllzacue ocistite vodom i enzimskim deterdzentom. Sterilisite u
autoklavu (126°C, 1 16m

Cacras: Inslrument\ Pohsu\fon amce Polipropilen.

Cknagynwre: Cuvati na suvom i hladnom mestu, zasticeno od sunceve svetlosti.

hambale kbige paremini. Seadke matriits instrumendile. Kui kaviteet on faienenud subgingivaalselt,
tuleb teha igemete refrakisioon. Sisestage viimane kiht komposiiti, suruge matriits vastu hammast,
nii et komposiit valgub_intsisiooni / nk\usloomgwkunda Eemaldage liigne materjal ma msw

servadelt ja kovastage 10 sekundit Ibi matriitsi. Eemaldage matriits Ja viige Iopule
vastavalt komposiidi tootja soovitustele. Tehke viimistlus- ja poleerimisprotseduurid.

Saadaval 5 suuruses.

Hoiatused, ettevaatusabindud ja piirangud: Ainult erialaseks kasutuseks. Matriitsid on ainult
Uihekordseks kasutuseks. Korduskasutaming voib pohjustada ristsaastumist. Kui on tdendatud
allergia mone koostisosa vasu, ei tohi toodet kasutada. Toote juhusliku allaneelamise véltimiseks
tuleb kasutada toovalja téieliku isoleerimise tehnikat.

Steriliseerimine: Instrumenti voib autoklaavis steriliseerida temperatuuril 126°C, rohul 147kPa,
16 min. Enne steriliseerimist toode puhastada vee ja ensimadlilise puhaslusvanend\ga

Koostis:

Ladustamine: Hmda kuivas ja jahedas kohas, Yaitstult paikesevalguse eest.
Tootevariandi

0105040016 - Gervical - 2 instrumenti + 10 malriitsi
0105040016 - Cervical - 2 instrumeni + 10 malm\sw
0105040017 - Cervical tditekogus - 100 tihi

0105040018 - Cervical taitekogus - ekslrasuuv X 50 tihikut
0105040019 - Cervical taitekogus - suur X 50 iihikut
0105040020 - Cervical taitekogus - keskmine X 50 ihikut
0105040021 - Cervical tditekogus - vike X 50 Ghikut
0105040022 - Cervical taitekogus - ekstravéike X 50 tihikut

vjakTe
(5)5 40016 - Cervical - 10 matrma
05040017 - Cervical du una - 100 je d
05040018 - Cervical refill - ekstra ma\aXﬁO jedinica
05040019 - Gervical refill - malaXSOéednca

- Cervical refill - srednja X O]edmlca
05040021 - Cervical refill - velika X 50 jedin
05040022 - Cervical refill - ekstra vehkaXtSO |ed\nma
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